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Sazˇetak
Pozitonska emisijska tomografija (PET) je moc´na neinvazivna djagnosticˇka me-
toda nuklearne medicine koja se bazira na koincidentnoj detekciji dvaju kolinearnih
γ fotona cˇiji izvor je u anihilaciji pozitrona i elektrona. Temeljno svojstvo PET sustava
je osjetljivost, koja se definira kao omjer opazˇenih koincidentnih dogadaja i ukupnog
broja anihilacijskih dogadaja koje proizvodi izvor, a ovisi o efikasnosti detektora i
prostornoj akceptanciji.
Razvoj geometrije realnih PET sustava temeljen je na simulacijama provedenim
na 8 jednostavnih modela u programskom paketu GATE. Jednostavni modeli posluzˇili
su za precizne interpretacije prostornih raspodjela i udjela razlicˇitih mehanizama
interakcije γ zracˇenja i scintilacijskih materijala. Za odabrane LSO i LFS materijale
pokazalo se da prostorni raspored interakcija γ fotona u kristalu ima maksimum na
prednjoj strani sˇto je u skladu sa atenuacijskim ponasˇanjem γ zracˇenja. Od interakcija
dominiraju one u kojima je deponirana ukupna energija anihilacijskog gama zracˇenja
od 511 keV sa 48 % udjela, dok je 46 % dogadaja u kojima je depozicija energije gama
cˇestica u intervalu od 50–400 keV, sˇto odgovara Comptonovim rasprsˇenjima, dok se
Rayleighovo rasprsˇenje dogada u 6 % dogadaja.
U simulacijskom sucˇelju GATE konstruirane su dvije realne PET geometrije: jedna
manja sa 4 prstena radijusa 0.135 m sa po 48 detektorskih modula unutar prstena, a
druga vec´a sa 16 prstenova radijusa 0.630 m sa po 200 detektorskih modula unutar
prstena. Detektorski moduli su dimenzija 20x16x16 mm3 za malu odnosno 20x20x25
mm3 za veliku geometriju i sastoje se od 4x4 scintilacijska kristala dimenzija 20x3x3
mm3.
Simulacija sa tocˇkastim izvorom u srediˇstu geometrije pokazala je da je osjetlji-
vost 5.55 % za manju geometriju odnosno 2.48 % za vec´u geometriju, uz uvjet da se
opazˇaju samo anihilacijski fotoni koji u detektorima deponiraju svu energiju u pro-
zoru 0.4–0.6 MeV, sˇto je usporedivo sa standardnim PET sustavima. Ispitan je utjecaj
atenuirajuc´eg materijala (fantoma), kao i utjecaj konacˇne velicˇine pozitronskog iz-
vora na osjetljivost PET sustava.
Konacˇno odredena je gornja granica osjetljivosti konstruiranih PET sustava, kao
ona u kojoj bi se uzimali u obzir svi koincidentni dogadaji u kojima je depozicija
energije gama cˇestica u puno sˇirem energijskom prozoru 0.05–0.65 MeV. Dobiveni
rezultati pokazuju da su gornje granice osjetljivosti PET sustava 55.75 % za manju
odnosno 23.51 % za vec´u geometriju.
Kljucˇne rijecˇi: PET, koincidencija, efikasnost, osjetljivost, scintilacijski kristal
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Simulation of detector system for positron
emission tomography
Abstract
Positron emission tomography (PET) is powerful non-invasive diagnostic technique
of nuclear medicine based on detecting coincidence events of two colinear γ photons
emerging from positron-electron annihilation events. Basic property which characte-
rizes PET system is sensitivity for coincidences which is defined as a ratio of detected
coincidence events and all annihilation events which emerge from the source. Sensi-
tivity depends on detection efficiency and solid angle of PET system.
Development of geometries for modern PET systems made in software package
GATE was based on tests conducted on 8 simple models. Models were used in or-
der to understand mechanism of γ radiation interaction with scintillation materials
precisely and for understanding of spatial distribution of interactions. For LSO and
LFS scintillation crystals it was shown that spatial distribution of interactions has
maximum in front part of the crystal which is consistent with attenuation of γ radi-
ation. Considering types of interactions of γ photons with crystals, the biggest energy
deposition of 511 keV γ photons comes above 400 keV in 48 % of events while inte-
ractions due to Compton scattering in energy interval 50–400 keV contribute in 46
% of events and finally Rayleigh scattering in 6 % of events.
Two real PET geometries were constructed using simulation interface GATE: one
smaller consisting of 4 detection rings with radius 0.135 m with 48 detector modules
per ring and second bigger with 16 detection rings with radius 0.630 m with 200
detector modules per ring. Dimensions of detector modules were 20x16x16 mm3
for small geometry and 20x20x25 mm3 for big geometry and they consisted of 4x4
scintillation crystals sized 20x3x3 mm3.
Simulation with pointlike source in the center of geometry gave sensitivity of
5.55 % for smaller and 2.48 % for bigger geometry with condition that detected pho-
tons had deposited energy in interval 0.4–0.6 MeV similar to standard PET systems.
Furthermore, attenuation material (phantom) was introduced as well as volume dis-
tribution of positron source in order to investigate their influence on PET sensitivity.
Eventually, the upper limit of sensitivity of developed PET system was determined
by using all coincidence events in which deposited energy of γ photons was in wider
window 0.05–0.65 MeV. Results showed that upper limits for sensitivity were 55.75
% for smaller and 23.51 % for bigger geometry.
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Pozitronska emisijska tomografija (PET) je neinvazivna slikovna tehnika koja se te-
melji na anihilacijskom gama zracˇenju koje uzrokuje radiofarmak akumuliran na ci-
ljanom mjestu unutar subjekta proucˇavanja. Svojstvo PET-a koje ga cˇini pogodnim za
primjenu u nuklearnoj medicini je cˇinjenica sˇto koristi radionuklide C,O,N,F koji su
osnovni dijelovi organskih spojeva. Opc´eniti koraci u PET studiji ukljucˇuju proizvod-
nju β+ aktivnog radiofarmaka koju cˇine 2 etape: stvaranje pozitronskih emitera u
ciklotronu te njihova implementacija u biomolekule kao supstitucija prirodnih atoma
koji se u njima nalaze, unosˇenje radiofarmaka u tijelo pacijenta, mjerenje raspodjele
radionuklida vanjskim detektorima te analizu i interpretaciju raspodjele radionuk-
lida. Klinicˇke primjene PET-a nalazimo u kardiologiji kod ishemije i procjene vija-
bilnosti miokarda, u onkologiji za detekciju metastaza, recidiva tumora i produkata
nekroze, u neurologiji za diferencijalnu dijagnostiku demencije, Alzheimerove bo-
lesti, lokalizacije epilepticˇkih fokusa, u neuroznanosti za bazicˇna istrazˇivanja te u
odredivanju funkcionalne anatomije mjerenjem toka krvi kao odgovora na specificˇni
podrazˇaj [1]. Glavne komponente svakog PET sustava su scintilacijski detektori nuzˇni
za detekciju anihilacijskog γ zracˇenja i pretvorbu u svjetlosne pulseve te fotomulti-
plikatori za pretvorbu svjetlosnih u elektricˇne pulseve i analizu istih. Upravo o ovim
dvjema komponentama ovisi ukupna efikasnost PET sustava stoga je potrebno ispitati
njihovo ponasˇanje u relevantom energijskom rasponu, konkretno za energije γ fotona
od 511 keV. Jedan od ciljeva ovog rada bio je kvantificirati broj interakcija γ fotona u
kristalu po relevantnim energijskim rasponima za fotoelektricˇni efekt, Comptonovo
rasprsˇenje i Rayleighovo rasprsˇenje i time posredno ustanoviti koliko pojedini procesi
u danoj geometriji utjecˇu na efikasnost i osjetljivost uredaja.
Detektorski sustav PET-a cˇine scintilacijski kristali i fotomultiplikatori stoga je njihov
kako brojcˇani tako i funkcionalan odnos bitan u ukupnoj detekciji fotona. Omjer
broja kristala i fotomultiplikatora u prvotnim izvedbama PET sustava bio je 4:1, no
danas je prevladao omjer 1 kristal 1 fotomultiplikator stoga je on koriˇsten u ovom is-
trazˇivanju. Koriˇstenjem programskog paketa GATE specijaliziranog za simulacije PET
i SPECT sustava kao i ostalih radiolosˇkih dijagnosticˇkih metoda, simulirane su dvije
geometrije realnih PET sustava prilagodene za ispitivanja na malim subjektima poput
zˇivotinja (MG) te velikim subjektima poput ljudi (VG). Motivacija ovog istrazˇivanja
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lezˇi u optimizaciji postojec´ih PET detekcijskih konfiguracija po pitanju efikasnosti
detekcije i osjetljivosti na koincidencije γ fotona kako bi se postigla sˇto bolja i kvali-
tetnija dijagnostika raspodjele pozitronskih emitera u subjektu proucˇavanja. Buduc´i
da se PET kao metoda bazira na koincidencijama u detekciji γ fotona nuzˇno je defi-
nirati simetricˇnu geometriju sustava sa sˇto vec´im prostornim kutom upada γ fotona
na scintilacijske detektore. Dakle, osjetljivost na opazˇanje koincidentnih dogadaja
determinirana je prostornim rasporedom osjetljivih kristalnih detektora i njihovom
efikasnosˇc´u stoga su pozˇeljne one konfiguracije detektora koje daju sˇto vec´u pros-
tornu akceptanciju za dani izvor zracˇenja. Uvodenjem volumne raspodjele izvora
ispitane su granice do kojih odnos dimenzija izvora i kristalnih elemenata nema utje-
caj na osjetljivost PET sustava. Kvalitativno i kvantitativno ispitivanje mehanizma
interakcije γ fotona i scintilacijskih kristala ispitano je za unaprijed definiranu aktiv-
nost izvora i vrijeme prikupljanja za staticˇne konfiguracije sustava.
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2 Pozitronska emisijska tomografija
Ono sˇto pozitronskoj emisijskoj tomografiji daje prednost pred vec´inom metoda nuk-
learne medicine jest cˇinjenica sˇto stavlja naglasak na funkcionalnost odnosno meta-
bolicˇku aktivnost u kojoj sudjeluju pozitronski emiteri pred staticˇnom anatomijom
samog subjekta i pri tome daje dovoljnu preciznost za rekonstrukciju slike izvora ani-
hilacijskih dogadaja. PET je svoju primjenu u medicini nasˇao u onkologiji, neurozna-
nosti i kardiologiji prvenstveno zahvaljujuc´i metabolicˇkoj aktivnosti biokemijskih mo-
lekula poput fluorodeoksiglukoze koja je u kemijskom sastavu identicˇna glukozi do
na atom radioaktivnog fluora koji je zamijenio atom kisika. Time se postizˇe radioobi-
ljezˇavanje organske molekule cˇija se pojacˇana aktivnost u zˇivim organizmima mozˇe
opazˇati uslijed akumulacije na mjestima gdje je vec´a potrosˇnja energije npr.tumorima
i njihovim metastazama. Radioaktivni izotopi proizvode se u ciklotronima i odabiru
za primjenu u PET dijagnostici prema vremenu poluzˇivota. Primjerice, 18F je radioak-
tivni izotop fluora s vremenom poluzˇivota τ = 109.771 min cˇiji produkt β+ raspada
je stabilni izotop kisika 18O i kao takav ima relativno povoljnu vremensku skalu za
PET istrazˇivanja na ljudima [2]. Srednji slobodni put emitiranog pozitrona u materiji
je relativno kratak i zavrsˇava anihilacijom sa elektronom pri cˇemu su emitirana dva
kolinearna γ fotona u suprotnim smjerovima energije 511 keV sˇto odgovara ener-
giji mirovanja elektrona odnosno pozitrona. Detekcijom dvaju emitiranih γ fotona
u koincidenciji i koordinata njihovih interakcija u scintilacijskim kristalima moguc´e
je rekonstruirati poziciju γ izvora preko linije odziva (LOR = line of response) koja
povezuje nasuprotne detektore. Rekonstrukcijskim algoritmima moguc´e je zakljucˇiti
o prostornoj raspodjeli pozitronskih emitera unutar subjekta istrazˇivanja. Primjer
modernog PET skenera dan je na slici 2.1.
2.1 Fizikalni procesi u PET-u
Priroda interakcije fotona sa materijom je drugacˇija od interakcije nabijenih cˇestica
sa materijom. Buduc´i da fotoni ne posjeduju elektricˇni naboj interakcija sa materijom




Slika 2.1: PET skener [3]
3. Tvorba parova e+e−
Ono sˇto razlikuje interkaciju fotona sa materijom naspram interakcije nabijenih cˇestica
jest vec´a dubina penetracije fotona za iste energije snopa te cˇinjenica da snop fotona
ne gubi energiju prolaskom kroz materiju vec´ je atenuiran u intenzitetu ovisno o nje-
noj debljini. Za kolimirani snop fotona to znacˇi da fotoni mogu biti ili apsorbirani
ili rasprsˇeni u interkaciji sa materijom ili nesmetano prolaze kroz nju. Buduc´i da
u ovom istrazˇivanju koristimo izvor γ fotona energije 511 keV-a moguc´i mehanizmi
interakcije su fotoelektricˇni efekt, Comptonovo rasprsˇenje i Rayleighovo rasprsˇenje.
Fotoelektricˇni efekt je proces u kojem visokoenergijski foton biva apsorbiran u ma-
terijalu i izbacuje atomski elektron cˇija kineticˇka energija odgovara razlici energije
upadnog fotona i energije vezanja elektrona u materijalu, a jezgra preuzima impuls
odboja upadnog fotona (slika 2.2). Fotoelektricˇni efekt je vidljiv kroz direktnu ap-
sorpciju 511 keV fotona. Moguc´e ga je opisati formulom:
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mv2max = h(f − fg) (2.1)
gdje je m masa elektrona, vmax maksimalna brzina izbacˇenog fotoelektrona, f frek-
vencija upadnog fotona i fg granicˇna frekvencija koja je svojstvo materijala. Ovisnost
udarnog presjeka za fotoefekt o atomskom broju Z je snazˇna, ∼ Z4 [5] stoga za
maksimizaciju udjela fotoefekta u ukupnom broju interakcija valja izabrati scinti-
lacijske materijale s velikim efektivnim atomskim brojem. Ocˇekivano, vjerojatnost
fotoelektricˇne apsorpcije naglo pada sa povec´anjem energije fotona. U vodi, vjero-
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jatnost fotoelektricˇne apsorpcije pada sa E−3 te je za fotone energije 511 keV ona
zanemariva.
Slika 2.2: Princip fotoelektricˇnog efekta [4]
Za razliku od fotoelektricˇnog efekta, Comptonov efekt se odnosi na rasprsˇenje fo-
tona na slobodnom elektronu. Buduc´i da su elektroni u materiji vezani, Comptonov
efekt je moguc´ ukoliko je energija fotona puno vec´a od energije vezanja elektrona sˇto
je uvijek slucˇaj za fotone energije 511 keV. Diferencijalni udarni presjek za Compto-







[1 + γ (1− cos θ)]2
(
1 + cos2 θ +
γ2 (1− cos θ)2
1 + γ (1− cos θ)
)
(2.2)
gdje je γ = hν
mec2
, ν je frekvencija fotona, re radijus elektrona, a θ kut pod kojim se
sekundarni foton rasprsˇi u odnosu na upadni foton. Kinematika daje maksimalnu





. Vjerojatnost Comptonovog rasprsˇenja
po jedinici duljine apsorbirajuc´eg sredstva proporcionalna je sa atomskim brojem Z
sredstva. Opc´enita veza energije rasprsˇenog i upadnog fotona za Comptonov efekt





(1− cos θ) (2.3)
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Princip Comptonovog rasprsˇenja prikazan je na slici 2.3.
Slika 2.3: Princip Comptonovog rasprsˇenja [6]
Rayleighovo rasprsˇenje je u klasicˇnom limesu Comptonovog rasprsˇenja, rasprsˇenje
u kojem sudjeluje cˇitavi atom sa svim svojim elektronima zbog cˇega se naziva i ko-
herentnim rasprsˇenjem. Karakterizira ga izostanak predaje energije fotona materiji
dakle bez ekscitacije i ionizacije atoma materije. Jedini efekt Rayleighovog rasprsˇenja
je promjena smjera gibanja fotona. Za visokoenergijske fotone njegov utjecaj je go-
tovo zanemariv. Opc´enito medudjelovanje fotona sa materijom moguc´e je opisati
jednostavnim eksponencijalnim zakonom uz uvjet da su rasprsˇeni fotoni izuzeti iz
monoenergijskog snopa :
I(x) = I0e
− ∫ x0 µ(x′)dx (2.4)
gdje je I0 pocˇetni intenzitet fotonskog snopa, a parametar µ(x) linearni koeficijent
atenuacije koji predstavlja vjerojatnost da c´e se medudjelovanje dogoditi po jedinici
duljine x [5]. Za fotone energije 511 keV atenuacija dolazi vec´inom od fotoelektricˇne
apsorpcije i Comptonovog rasprsˇenja pa za linearni atenuacijski koeficijent µmozˇemo
pisati:
µ ≈ µfot + µComp (2.5)
Vec´inski doprinos atenuaciji dolazi od Comptonovog rasprsˇenja kada su u pitanju
meka tkiva i kosti dok je utjecaj podjednak izmedu fotoelektricˇnog efekta i Compto-
novog rasprsˇenja kada je rijecˇ o scintilacijskim materijalima.
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2.2 Scintilacijski detektori
Scintilator je materijal sa svojstvom apsorpcije ionizirajuc´eg zracˇenja poput X i γ
zracˇenja te nabijenih cˇestica i pretvorbe apsorbirane energije u fotone vidljivog i
ultra-ljubicˇastog spektra. Svjetlosni puls koji emitiraju proporcionalan je deponiranoj
energiji i odvija se tipicˇno na vremenskoj skali 1 ns–1 µs. Zajedno sa fotomultipli-
katorima (slika 2.4) koji svjetlosne pulseve pretvaraju u elektricˇne signale cˇine de-
tektorski sustav PET-a. Osnovna podjela scintilatora je na organske i anorganske. Za
PET sustave koriste se anorganski kristalni scintilatori zbog velike gustoc´e ρ i velikog
atomskog broja Z. Rijecˇ je o transparentnim kristalima sa valentnim i vodljivim vrp-
cama odvojenim za oko 5 eV ili viˇse koji su dopirani aktivatorskim ionima koji daju
energijske nivoe u procjepu izmedu valentne i vodljive vrpce. Nakon sˇto foton ionizi-
rajuc´eg zracˇenja pobudi elektron–sˇupljina par dolazi do relaksacije aktivatorskih iona
emisijom scintilacijskih fotona energije koja najcˇesˇc´e odgovara plavom dijelu vidlji-
vog odnosno bliskog UV spektra [8]. Vazˇne karakteristike scintilatorskog detektora
su: linearnost odziva koja se manifestira kao linearni rezˇim proporcionalnosti depo-
nirane energije upadnog zracˇenja i svjetlosnog pulsa zbog cˇega sluzˇi kao energijski
spektrometar, vremenski odziv sˇto omoguc´uje dobivanje vremenskih informacija o in-
terakcijama i definira veliku brzinu brojanja upadnih fotona. Neki scintilatori imaju
moguc´nost diskriminacija upadnih ionizirajuc´ih cˇestica na temelju oblika svjetlosnog
pulsa uslijed razlicˇitih fluorescentnih mehanizama koje pobuduju cˇestice razlicˇitih
ionizirajuc´ih snaga. Dobar scintilator mora zadovoljavati sljedec´e uvjete:
1. visoka efikasnost pretvorbe ekscitirajuc´e energije u fluorescentno zracˇenje
2. transparentnost na vlastito fluorescentno zracˇenje
3. emisija u spektralnom podrucˇju koje odgovara spektralnom odzivu vezanih fo-
tomultiplikatora
4. kratka konstanta raspada
Primjeri anorganskih scintilacijskih detektora su NaI[Tl], BGO, BaF2, LSO i
LYSO. Svojstva nekih scintilatora dana su u tablici 2.1.
Znacˇajke scintilacijskih detektora relevantne za PET ticˇu se osnovnih mehanizama
interakcije γ fotona sa materijom: fotoelektricˇni efekt i Comptonovo rasprsˇenje. U
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Slika 2.4: Shematski prikaz detektorskog sustava scintilatora i fotomultiplikatora [7]
NaI BGO LSO LYSO
efektivan atomski broj Z 50 74 66 66
gustoc´a ρ g\cm3 3.7 7.1 7.4 7.1
atenuacijska duljina λ\cm na 511 keV 2.59 1.12 1.14 1.16
svjetlosni prinos Y % 100 21 85 75
konstanta raspada ts\ns 245 300 40 50
Tablica 2.1: Fizikalne karakteristike scintilacijskih kristala [8]
svrhu velike detekcijske efikasnosti za γ zracˇenje nuzˇan je veliki atomski broj Z za
veliki udarni presjek za fotoelektricˇni efekt [5]. Kako bi se postigla velika brzina bro-
janja i sˇto krac´i koincidentni prozor potrebni su scintilacijski materijali vrlo kratke
konstante raspada odnosno sˇto krac´eg pulsa scintilacijskih fotona. Za jasnu identifi-
kaciju dogadaja potreban je veliki svjetlosni prinos i energijsko razlucˇivanje kristala.
Sva pozˇeljna svojstva scintilacijskih kristala za PET dana su u tablici 2.2.
Parametar Svojstvo
ρ γ efikasnost detekcije
Z γ efikasnost detekcije
konstanta raspada velicˇina koincidentnog prozora
svjetlosni prinos broj kristalnih elemenata
energijsko razlucˇivanje identifikacija vrste interakcija
higroskopnost jednostavnost izvedbe
Tablica 2.2: Pozˇeljna svojstva scintilacijskih kristala [8]
2.2.1 Usporedba LSO i LFS scintilacijskih kristala
Kao sˇto je prethodno navedeno, scintilacijski kristali imaju kljucˇnu ulogu u detekciji
upadnog ionizirajuc´eg zracˇenja stoga se trazˇe oni materijali koji posjeduju najbo-
lja svojstva po pitanju efikasnosti detekcije te energijske i vremenske razlucˇivosti.
Iako se kao vodec´i materijal za PET kamere nametnuo LSO (lutecijev oxyortosilikat)
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postoje drugi kandidati koji pretendiraju za primjenu u PET sustavima koji u nekim
parametrima prednjacˇe pred LSO, a u nekim nazaduju. LSO se zbog svoje velike
gustoc´e i efektivnog atomskog broja pokazao odlicˇnim za γ detekcije prvenstveno
zbog kratke konstante svjetlosnog raspada sˇto je pogodno za koincidencije, velikog
svjetlosnog prinosa po jedinici energije upadnog zracˇenja te nehigroskopnosti. Ne-
dostatak je radioaktivna jezgra 176Lu koja uvodi pozadinu u brojanju upadnih fotona.
LSO je dosad koriˇsten u visoko razlucˇivom tomografu mozga, zˇivotinjskim tomogra-
fima, kombiniranim PET/MRI detektorima i kombiniranim PET/SPECT kamerama.
Jedna od alternativa LSO je LFS (lutecijev fini silikat) koji posjeduje brza scintila-
cijska svojstva, malu atenuacijsku duljinu te veliku gustoc´u, ekonomsku isplativost
i odlicˇno energijsko razlucˇivanje. Prvenstveno se isticˇe po velikom svjetlosnom pri-
nosu te jako kratkoj konstanti svjetlosnog raspada cˇime zasluzˇuje mjesto ozbiljnog
kandidata za scinitilatore novog doba. Usporedba svojstava LSO i LFS kristala dana
je u tablici 2.3. Cilj kojem se tezˇi pri izboru scintilacijskih kristala jesu sˇto bolja γ de-
tekcijska efikasnost odnosno skrac´ivanje vremena prikupljanja podataka i osjetljivost
na male aktivnosti izvora.
LSO LFS
gustoc´a ρ\g\cm3 7.4 7.35
efektivan Z 66 64
atenuacijska duljina \cm 1.14 1.15
konstanta raspada \ns 40 <33
emisijska valna duljina \nm 420 425
svjetlosni prinos (NaI = 100%) 40–75 80–85
higroskopnost Ne Ne
Tablica 2.3: Usporedba relevantnih svojstava scintilacijskih kristala [9]
2.3 Nacˇelo rada PET-a
Pozitronska emisijska tomografija je kao metoda dijagnostike predlozˇena sredinom
20. st. kada su objavljeni prvi podaci o primjeni anihilacijskog zracˇenja dobivenog
pozitronskim raspadima u medicinske svrhe [10]. Bazira se na pozitronskim raspa-
dima radionuklida prilikom cˇega se proton iz protonima bogate jezgre atoma raspada
na neutron uz emisiju pozitrona i neutrina
ZX →Z−1 Y + e+ + ν (2.6)
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Buduc´i da je pozitron anticˇestica elektrona, dakle identicˇnih fizikalnih svojstava, ali
suprotnog naboja, u interakciji s elektronom dolazi do anihilacije te se oslobada
zracˇenje u obliku dvaju 511 keV fotona koji putuju u suprotnim smjerovima. De-
tekcijom dvaju suprotno propagirajuc´ih fotona unutar danog vremenskog prozora u
dva nasuprotna detektora moguc´e je dobiti polozˇajnu informaciju o anihilacijskom
dogadaju. Naravno, sam koncept PET dijagnostike podrazumijeva detekcije fotona
u koincidenciji stoga su potrebne konfiguracije parova nasuprotnih detektora za efi-
kasna mjerenja. Linija koja povezuje detektore koji su zabiljezˇili fotone u koinci-
denciji naziva se linija odziva (LOR) i duzˇ nje se, u slucˇaju nepromjenjenih putanja
fotona od izvora do detektora, nalazi lokacija anihilacije pozitrona i elektrona. Zbog
postojanja dosega pozitrona odnosno puta koji on prevali od mjesta emisije do ani-
hilacije rekonstrukcijom dobivamo lokacije anihilacijskih dogadaja, a ne lokacije po-
zitronskih emitera. Princip na kojem se zasniva PET prikazan je na slici 2.5. Pocˇetna
kineticˇka energija emitiranog pozitrona gubi se pri rasprsˇenjima na elektronima u
okolini mjesta emisije. Pozitron interagira sa elektronima putem Coulombovog po-
tencijala sˇto uzrokuje znatne devijacije u njegovoj putanji. Prilikom svake kulonske
interakcije, pozitroni gube kineticˇku energiju sve dok ne postignu termalnu energiju
gibanja iako su moguc´a i elasticˇna rasprsˇenja. Kada postignu termalnu energiju, po-
zitroni interagiraju s elektronima putem dvaju mehanizama: slobodnom anihilacijom
prilikom cˇega nastaje anihilacijsko zracˇenje dvaju fotona energija 511 keV koji su an-
tiparalelni u referentnom sustavu e+e− ili stvaranjem pozitronija. Pozitronij je stanje
slicˇno vodiku kojeg cˇini sustav elektron-pozitron i kod kojeg je centar mase na pola
njihove udaljenosti za razliku od vodika, no ono je kratkozˇivuc´e (10−10 s). Razliku-
jemo dva stanja pozitronija: orto-pozitronij kod kojeg su spinovi elektrona i pozitrona
paralelni i para-pozitronij kod kojeg su spinovi antiparalelni. Para-pozitronij kolabira
i anihilacijom nastaju dva 511 keV fotona koja putuju u suprotnim smjerovima. Va-
rijacije u impulsu sustava anihilirajuc´ih cˇestica rezultiraju u kutnoj neodredenosti
smjera gibanja 511 keV fotona od otprilike 4 mrad u laboratorijskom sustavu [1].
Emisija i anihilacija pozitrona gotovo su istovremeni procesi jer je slobodni put po-
zitrona u tkivu svega nekoliko milimetara ovisno o energiji pozitrona. Fotoni nastali
anihilacijom putuju u gotovo suprotnim smjerovima 180 ± 0.25◦ pri cˇemu korekcija
dolazi od malog pocˇetnog impulsa sustava elektron-pozitron. Prilikom β+ raspada
radionuklida energija se dijeli na jezgre kc´eri, pozitron i neutrino pa tako emitirani
10
pozitroni imaju kontinuirani spektar energija odozgo omeden maksimalnom energi-
jom Emax koju odreduje razlika masa roditeljskog atoma i jezgre kc´eri kao i cˇinjenica
da li se prijelazi dogadaju izmedu osnovnih ili pobudenih stanja jezgara. Srednja
energija emitiranog pozitrona odgovara priblizˇno jednoj trec´ini Emax. U znacˇajnije
pozitronske emitere spadaju: 11C,13N,15O,18 F,22Na,62Cu,64Cu,68Ga,82Rb,124 I.
Slika 2.5: Pozitronsko elektronskom anihilacijom nastaju dva kolinearna γ fotona
koja putuju u suprotnim smjerovima [11]
Prisjetimo li se jednadzˇbe (2.4) za atenuaciju zracˇenja i stavimo li je u kontekst
detekcije γ fotona cˇiji izvor je u pozitronskim raspadima u subjektu proucˇavanja uocˇit
c´emo vazˇne implikacije koje ima na koincidentna opazˇanja fotona. Naime, atenuacija
zracˇenja je primarno svojstvo koje ogranicˇava efikasnost detekcije, a samim time
i osjetljivost PET sustava. Njezin utjecaj mozˇemo ispitati sljedec´im razmatranjem.
Zamislimo mali volumen v u subjektu proucˇavanja smjesˇten na udaljenosti x′ duzˇ
linije koja povezuje dva detektora u vidnom polju PET kamere (slika 2.6). Neka se u
volumenu v nalazi izvor pozitronskog zracˇenja tako da postoji tok fotona energije 511
keV duzˇ linije odziva LOR koja povezuje detektore 1 i 2. Ako je linearni koeficijent
atenuacije na poziciji x jednak µ(x) tada mozˇemo tvrditi sljedec´e:
P1 = e
− ∫ x′0 µ(x)dx P2 = e− ∫ ax′ µ(x)dx (2.7)
pri cˇemu su P1 i P2 vjerojatnosti detekcije fotona iz volumena v u detektoru 1 od-
nosno 2. Vjerojatnosti su medusobno neovisne i fotoni moraju istovremeno stic´i unu-
tar vremenskog prozora do detektora da bi se registrirala koincidencija. Ukupna
vjerojatnost koincidencije PC je tada:




Slika 2.6: Koincidentno opazˇanje γ fotona cˇiji izvor je u volumenu v, a putuju kroz
subjekt proucˇavanja izmedu detektora [1]
Stoga velicˇina (1− PC) predstavlja atenuacijski faktor za fotone koji putuju duzˇ
linije odziva (LOR) i jednak je za svaku lokaciju duzˇ te linije. Mjerenjem koincidencija
fotona emitiranih u svim smjerovima moguc´e je nac´i presjeciˇsta sviju linija odziva te
rekonstruirati izvor anihilacijskog zracˇenja. To u principu omoguc´uje kvalitativno
mjerenje distribucije radioaktivnog izotopa unutar subjekta proucˇavanja.
2.4 Pokazatelji ucˇinkovitosti PET sustava
Kvantitativne mjere ucˇinkovitosti PET sustava koje se ispituju u ovom radu su geome-
trijska i intrinsicˇna efikasnost detekcije te osjetljivost na koincidencije. Osjetljivost na
koincidencije je vezana na geometrijska i intrinsicˇna svojstva scintilacijskih kristala i
PET konfiguracije. Glavne znacˇajke ucˇinkovitih PET sustava [8] su:
1. scintilacijski detektori velikih gustoc´a i velike zaustavne moc´i za γ fotone ener-
gije 511 keV-a
2. prostorno razlucˇivanje na mm skali
3. energijsko razlucˇivanje za eliminaciju komptonski rasprsˇenih koincidencija
4. velika brzina brojanja detekcija reda velicˇine 106 s−1cm−2
5. male konstante raspada scintlacijskih kristala
6. velika kutna akceptancija za detekcije γ fotona
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2.4.1 Geometrijska i intrisicˇna efikasnost detektora
Geometrijska efikasnost detektora, Ω definirana je kao omjer broja upadnih fotona
u scintilatoru i broja izotropno emitiranih fotona u puni prostorni kut. Buduc´i da
je geometrijska efikasnost determinirana kutnom akceptancijom odnosno vidnim po-
ljem detektora jasno je da ona pada sa povec´anjem udaljenosti izvor-detektor i to
u skladu sa inverznim kvadratnim zakonom. Kako bi se maksimizirala geometrijska
efikasnost potrebne su konfiguracije scintilacijskih detektora koje sˇto viˇse okruzˇuju
izvor γ zracˇenja. Za PET je Ω = A
4pir2
gdje je A povrsˇina detektora, a r udaljenost
izvora i detektora.
Intrinsicˇna efikasnost detektora, ε s druge strane definira se kao omjer broja detek-
tiranih fotona i broja fotona koji su upali na povrsˇinu detektora. Parametar koji
determinira intrinsicˇnu efikasnost detektora je udarni presjek odnosno rezultirajuc´i
linearni atenuacijski koeficijent ν [cm−1] scintilatora za fotone danih energija. Nada-
lje, atenuacijski koeficijent funkcija je gustoc´e i atomskog broja detektora. Intrinsicˇna
efikasnost odgovara vjerojatnosti interakcije γ fotona sa scintilacijskim materijalom
i dana je jednadzˇbom: Pγ = 1 − e−µx gdje je µ linearni atenuacijski koeficijent koji
je funkcija gustoc´e i atomskog broja scintilacijskog materijala te energije upadnih
fotona. Intrisicˇna efikasnost pada sa porastom energije fotona i raste povec´anjem
gustoc´e i atomskog broja materijala. Upravo zbog toga su bizmutov germanat BGO,
lutecijev oxyortosilikat LSO i lutecij-itrijev oxyortosilikat LYSO cˇesti izbori scintilatora
za visoku efikasnost detekcije γ fotona u PET-u [13].
2.4.2 Osjetljivost
Osjetljivost je najvazˇniji i kljucˇan faktor u dizajnu, konstrukciji i isplativosti PET sus-
tava. Osjetljivost daje vezu izmedu detektiranih stvarnih koincidencija i aktivnosti iz-
vora anihilacijskog zracˇenja i bazira se na prethodno definiranim parametrima. Osjet-
ljivost je ovisna o 2 parametra: kutnoj akceptanciji detektora i intrinsicˇnoj efikasnosti
detektora. Posredno preko tih dvaju parametara osjetljivost je proporcionalno ve-
zana sa gustoc´om materijala te geometrijskim svojstvima poput dimenzija kristala,
radijusa i broja detektorskih elemenata koji okruzˇuju izvor. Matematicˇkim jezikom
osjetljivost je dana sa S = Ω · ε2 gdje je Ω prostorni kut detektora i ε efikasnost de-
tekcije u svakom detektoru. Kako bi se kvantificirao utjecaj atenuacije zracˇenja u
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materijalu koji je na putu γ fotona do detektora definira se osjetljivost cjelokupne
PET pretrage:
S = Ω · ε2 · e−µ·d (2.9)
gdje je Ω prostorni kut, ε efikasnost detekcije detektorskog elementa, µ linearni ate-
nuacijski koeficijent materijala izmedu izvora i detektora za fotone energije 511 keV-a
i d debljina atenuacijskog materijala na putu propagacije γ fotona. Valja primjetiti
kvadratnu ovisnost efikasnosti detekcije ε2 koja je posljedica koincidentne detekcije
γ fotona u dva nasuprotna detektora [14].
2.5 Vrste koincidencijskih dogadaja
Rekonstrukcija slike izvora u PET-u zahtijeva presijecanje mnogo linija odziva (LOR)
cˇime se priblizˇno odreduje mjesto emisije anihilacijskog γ zracˇenja. Linije odziva nas-
taju spajanjem polozˇaja dvaju detektiranih γ fotona u koincidenciji. Pod koinciden-
cijom smatramo dogadaj u kome su fotoni detektirani u dva nasuprotna detektora
unutar unaprijed definiranog vremenskog prozora i sa unaprijed definiranim ener-
gijskim prozorom. Postoje 4 kategorije koincidencija u PET-u: stvarne, rasprsˇene,
slucˇajne i viˇsestruke (slika 2.7). U nastavku navodimo opis pojedinih kategorija.
1. Stvarne koincidencije nastaju kada su oba anihilacijska fotona detektirana u na-
suprotnim detektorima unutar vremenskog prozora bez prethodnih interakcija
u materijalu i bez detekcije dodatnih dogadaja sa energijom 511 keV.
2. Rasprsˇene koincidencije nastaju kada jedan, a nerijetko i oba fotona bivaju
komptonski rasprsˇeni prije detekcije u koincidenciji. Buduc´i da pritom foton
mijenja smjer gibanja, takvoj koincidenciji se pripisuje pogresˇna linija odgo-
vora. Posljedica toga je kriva rekonstrukcija polozˇaja izvora zracˇenja i pre-
cjenjivanje koncentracije pozitroniskih emitera. Broj rasprsˇenih koincidencija
ovisi o volumenu i atenuacijskim svojstvima oslikavanog subjekta. Moguc´e ga
je minimizirati izgradnjom PET sustava sa detektorima s odlicˇnim energijskim
razlucˇivanjem buduc´i da rasprsˇeni fotoni gube dio pocˇetne energije te mogu
biti odbacˇeni stavljanjem uskog energijskog prozora oko 511 keV-a.
3. Slucˇajne koincidencije nastaju kada su dva fotona koji ne potjecˇu od istog
anihilacijskog dogadaja detektirani unutar vremenskog prozora. Pritom broj
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slucˇajnih koincidencija osim o volumenu oslikavanog subjekta ovisi i o geome-
triji PET detektorskog sustava i o brzini brojanja detektora. Brzina brojanja
je svojstvo detektora, a odnosi se na njegovu sposobnost registracije zaseb-
nih interakcija γ fotona u jedinici vremena. Raspodjela slucˇajnih koinciden-
cija je gotovo uniformna u vidnom polju PET detektora i uzrokuje precjenji-
vanje koncentracija pozitronskih emitera. Broj slucˇajnih koincidencija moguc´e
je minimizirati izgradnjom PET detektorskih sustava sa odlicˇnim vremenskim
razlucˇivanjem buduc´i da je moguc´e stavljanjem vrlo uskog vremenskog prozora
eliminirati fotone koji ne pripadaju istom anihilacijskom dogadaju.
4. Viˇsestruke koincidencije nastaju kada se unutar vremenskog prozora detektira
viˇse od 2 fotona u razlicˇitim detektorima. Cˇesto ih cˇine stvarne koincidencije
i dodatan foton iz drugog, nepovezanog anihilacijskog dogadaja. Pritom je
moguc´e odrediti 3 linije odziva pri cˇemu je samo jedna ispravna. Takve ko-
incidencije se najcˇesˇc´e odbacuju zbog nejednoznacˇnosti u pridruzˇivanju linije
odziva.
Slika 2.7: Vrste koincidencijskih dogadaja (True=Stvarni, Scatter=Rasprsˇeni, Ran-
dom=Slucˇajni, Multiple=Viˇsestruki) [15]
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3 Simulacija osnovnih modela PET sustava
U svrhu realizacije PET detektorskog sustava sˇto vec´e osjetljivosti nuzˇno je kons-
truirati i ispitati geometrije razlicˇitih konfiguracija pazec´i pritom na sve relevantne
parametre koji utjecˇu na njegovu efikasnost. Kako bi se provela detaljna analiza in-
terakcija γ fotona sa scintilacijskim materijalom detektora provedene su simulacije
PET sustava sa jasno definiranim karakteristikama izvora zracˇenja te geometrijama
samih detektora. Definirano je 8 jednostavnih modela preko kojih su simulirane
etape detekcije i rasprsˇenja fotona koje su posljedica razlicˇitog smjesˇtaja scintilacij-
skih detektora. Sva ispitivanja provedena su za LSO scintilacijske kristale, a konacˇne
geometrije i za LFS scintilacijske kristale.
3.1 GATE programski paket
GATE (GEANT4 Application for Emission Tomography) [16] je simulacijska platforma
koja ukljucˇuje GEANT4 [17] simulacijske kodove posebno dizajnirane za visokoener-
gijsku fiziku. Konkretno, rijecˇ je o fizikalnim modelima i ucˇinkovitim vizualizacijskim
alatima specijaliziranim za nuklearnu fiziku inkorporiranim u jedinstven simulacijski
alat. GATE koristi pogodnosti dobro razvijenih GEANT4 fizikalnih modela zajedno
sa sofisticiranom geometrijom, vizualizacijom i 3D alatima potrebnim za simulacije
u PET-u (slika 3.1). Novosti GATE platforme su u interaktivnim, vremenski ovisnim
simulacijama u kojima je moguc´e definirati sve parametre od dizajna geometrije,
izvora zracˇenja, fizikalnih procesa, konstrukcije fantoma do prikupljanja podataka.
Programski paket je posebno prilagoden istrazˇivanjima u pozitronskoj emisijskoj to-
mografiji sˇto podrazumijeva mjerenje i modeliranje relevantnih interakcija poput bro-
janja koincidencijskih dogadaja, osjetljivosti, efikasnosti detekcije, deponirane ener-
gije upadnog zracˇenja i sl. Postoji 8 etapa GATE simulacije i to su:
1. definiranje geometrije PET skenera – cˇine je hijerarhijski vezani volumeni u je-
dinstvenu PET konstrukciju; ukljucˇuje oblik, velicˇinu, poziciju i sastav pojedine
sastavnice PET sustava
2. definiranje geometrije fantoma – definiranje atenuacijskog medija (fantom)
unutar PET sustava u kojem se dogadaju interakcije na putu γ fotona od iz-
vora do detektora
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3. definiranje fizikalnih procesa – specifikacija fizikalnih mehanizama interakcija
pojedinih cˇestica (GEANT4 modeli) poput fotoelektricˇnog efekta, Comptonovog
rasprsˇenja, Rayleighovog rasprsˇenja, ionizacije i sl.
4. inicijalizacija simulacije – pocˇetak izracˇuna relevantnih fizikalnih velicˇina defi-
niranih prethodnim korakom poput udarnih presjeka za pojedini proces
5. definiranje digitalizatora – kreiranje fizikalnih opservabli iz kolekcije interakcija
pojedinih cˇestica u osjetljivim volumenima i modeliranje istih po vremenskoj,
prostornoj i energijskoj bazi
6. definiranje izvora zracˇenja – definiranje volumena iz kojeg su emitirane cˇestice
poput γ fotona, pozitrona, iona, protona sa postavkama aktivnosti, kutne emi-
sijske raspodjele i energijske raspodjele
7. izbor formata izlaznih podataka – spremanje izlaznih podataka u ASCII ili ROOT
formatu
8. pokretanje prikupljanja podataka – definiranje vremena pocˇetka i zavrsˇetka si-
mulacije te perioda mirovanja PET konfiguracije tijekom kojeg se dogada tran-
sport cˇestica i prikupljanje relevantnih podataka
Slika 3.1: GATE sucˇelje
Bez detaljnog ulaska u operativni nacˇin rada GATE platforme valja definirati os-
novne pojmove koji su relevantni za ovo istrazˇivanje. Redom to su:
• dogadaj – dogadaj emisije anihilacijskih γ fotona (2 γ fotona po dogadaju)
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• interakcija – svaka interakcija fotona sa detekcijski osjetljivom materijom (pu-
tem fotoelektricˇnog efekta, rasprsˇenja, ionizacije itd.)
• detekcija – detekcija γ fotona po dogadaju u kristalu kao rezultat sume deponi-
rane energije svih interakcija u danom kristalu
• koincidencija – detekcija dvaju γ fotona iz istog dogadaja u dva detektora unutar
vremenskog prozora
• edep – deponirana energija po interakciji
• efikasnost – efikasnost detekcije γ fotona, omjer broja detektiranih i upadnih
fotona u prostorni kut detektora
• osjetljvost – omjer ukupnog broja detektiranih koincidencija i ukupnog broja
dogadaja
Simulacijski kodovi za ovdje provedeno istrazˇivanje sastojali su se od sljedec´ih skripti:
Geometry (Geometrija), Phantom (Fantom), Source (Izvor), Physics (Fizikalni pro-
cesi), Output (Izlazni format), Digitizer (Digitalizator) i glavne skripte za pokretanje
prikupljanja podataka. Sve navedene skripte prilozˇene su na kraju rada u dodatku B.
Analiza simuliranih podataka provedena je u programskom paketu ROOT [18].
3.2 Postavke simulacije
Prije pokretanja simulacije valja definirati sve parametre koji su etapno opisani u
prethodnom potpoglavlju. Ti parametri se prvenstveno ticˇu geometrijskih postavka
detektora te postavka anihilacijskog izvora zracˇenja. Hijerarhiju gradnje geometrija
u GATE-u cˇine strukture poput kristala, modula, rsectora te baze konstrukcije PET
sustava. Nabrojane strukture navedene su u rastuc´em stupnju slozˇenosti pri cˇemu je
kristal osnovna komponenta, modul je skup kristala, rsector je skup modula te baza
skup rsectora u PET sustavu. Razlicˇitim kombinacijama navedenih struktura postizˇu
se geometrije razlicˇitog stupnja slozˇenosti. Upravo prema tom nacˇelu definirani su
osnovni modeli PET sustava na kojima su ispitane relevantne velicˇine poput efikas-
nosti detekcije i osjetljivosti na koincidencije. U sljedec´im potpoglavljima opisani su
parametri zajednicˇki osnovnim modelima PET sustava.
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3.2.1 Geometrijske postavke detektora
U geometriju koja se definira u svim modelima PET sustava ulaze dimenzije baze
konstrukcije, broj i velicˇina rsectora, broj i velicˇina modula te broj i dimenzije kris-
tala. Pritom valja naglasiti da su baza i kristal neophodne strukture za simulaciju dok
rsector i modul nisu. Ono sˇto je zajednicˇko svim modelima je cilindricˇna baza kons-
trukcije PET-a koja je u GATE-u definirana kao cylindricalPET sljedec´ih dimenzija:
• Rmin = 135 mm – unutarnji radijus cilindricˇne PET konstrukcije
• Rmax = 155 mm – vanjski radijus cilindricˇne PET konstrukcije
• H = 100 mm – visina cilindricˇne PET konstrukcije
Buduc´i da je ovim dimenzijama definirana baza konstrukcije PET sustava, time
su ogranicˇeni broj i velicˇina ostalih hijerarhijski jednostavnijih struktura. Njihov broj
i velicˇina karakteristika je svakog od definiranih modela. Radijus prstena koriˇsten u
modelima i maloj geometriji aproksimativno je odreden pretpostavkom da gledano
na PET konstrukciju u z-smjeru detektori cˇine pravilan mnogokut za kojeg vrijedi:
R =
aN
2 · sin ( pi
N
) (3.1)
gdje je R radijus pravilnog mnogokuta, aN duljina stranica i N broj stranica tog
mnogokuta u skladu sa slikom 3.2. Za nasˇe modele uzeto je da R predstavlja radijus
cilindricˇne PET konstrukcije, aN dimenzija modula u y-smjeru koja je promjenjiva od
modela do modela zbog dodatnih kucˇiˇsta u realnom PET sustavu te N broj modula.
Kako bismo opravdali navedene vrijednosti za radijus cilindricˇne PET konstrukcije
provjerimo sˇto daje formula (3.1) za realne parametre. Konkretno, uzmemo li za
broj modula N = 48, za duljinu stranica aN = 18 mm, za radijus realnog PET sustava
dobivamo R = 135 mm. Analogno za veliku geometriju s brojem modula N = 200 i
aN = 20 mm dobivamo R = 630 mm.
Takoder, u svim modelima i geometrijama koriˇsteni su scintilacijski kristali fiksnih
dimenzija 20x3x3 mm3. Kao relevantni parametri pri izboru scintilacijskog materijala
detektora javljaju se atomski broj Z i gustoc´a ρ LSO odnosno LFS materijala. Njihove
vrijednosti navedene su u tablici 2.3. Spomenimo da postoje i ostali parametri koji
utjecˇu na efikasnost detekcije poput svjetlosnog prinosa, atenuacijske duljine i kons-
tante raspada.Valja napomenuti da parametri svjetlosnog prinosa i konstante raspada
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Slika 3.2: Aproksimacija PET konstrukcije u z-smjeru na primjeru 6 modula [19]
nisu uzeti u obzir u ovom radu jer oni odreduju intrinsicˇna svojstva detektora poput
efikasnosti fotodetekcije odnosno konverzije upadnih fotona u scintilacijske fotone
sˇto nije predmet ovog istrazˇivanja.
3.2.2 Postavke izvora
U GATE skripti Source prilozˇenoj u dodatku B na kraju rada sadrzˇani su parame-
tri poput oblika, dimenzija, aktivnosti i energijske raspodjele koji definiraju izvor
γ zracˇenja koje je bilo potrebno podesiti u svrhu izotropne raspodjele γ fotona u
prostorni kut pojedine konfiguracije detektora. Kljucˇni parametri pritom su emisijski










pri cˇemu se y odnosi na dimenziju kristala/modula u x-smjeru koordinatnog sustava
vezanog uz cilindricˇnu konstrukciju PET sustava. Konkretno, x vrijednost za kristale
koriˇstena u modelima 1,2,2+,2+p iznosi 3 mm, a u modelima 1m,2m,2m+,2m+p
iznosi 4 · 3.2 = 12.8 mm. Vrijednosti emisijskih kuteva za pojedine modele dane su
u tablici 3.1. Kut θ definiran je u odnosu na y os dok je kut φ emisijske raspodjele
definiran u odnosu na z os. (slika 3.3)
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Slika 3.3: Kut φ i kut θ emisijske raspodjele definiraju se u odnosu na z odnosno y
os. [12]
Model φmin\◦ φmax\◦ θmin\◦ θmax\◦
1,2,2+ 89.37 90.63 -0.63 0.63
2+p 89.37 90.63 0 360
1m,2m,2m+ 87.28 92.72 -2.72 2.72
2m+p 87.28 97.72 0 360
MG 0 180 0 360
VG 0 180 0 360
Tablica 3.1: Emisijski kutevi γ zracˇenja za pojedine modele scintilacijskih detektora
Raspon deponirane energije fotona odnosno energijski prozor u koji ulazi sta-
tistika interakcija iznosi 0.05<edep<0.65 MeV. Fizikalni procesi koji se definiraju za
simulaciju su fotoelektricˇni efekt, Comptonovo rasprsˇenje i Rayleighovo rasprsˇenje.
Velicˇina koincidentnog prozora iznosi 10 ns. Vrijeme akvizicije interkacija γ fotona u
svim modelima iznosilo je 1 s.
Za sve modele ukljucˇujuc´i i malu i veliku geometriju koriˇsten je izvor sljedec´ih
karakteristika:
• aktivnost A = 100000 Bq
• kutna emisijska raspodjela: izotropna za definirani kutni raspon
• tip izvora: γ tocˇkasti
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• vrsta izvora: kolinearni backtoback
• energijski raspon: monoenergijski, 511 keV
3.3 Osnovni modeli PET sustava
Za simulaciju realnih PET detektorskih sustava i njihovu optimizaciju, konstruirane
su dvije geometrije razlicˇite u dvama parametrima: dimenziji konfiguracije i brojnosti
kristalnih detektora. Pritom valja napomenuti da su dimenzija sustava i brojnost
kristalnih detektora dva medusobno ovisna parametra te se optimalna konfiguracija
postizˇe njihovom ravnotezˇom. Buduc´i da je rijecˇ o slozˇenim konfiguracijama valjalo
je ispitati efikasnost detekcije pojedinih scintilacijskih detektora u hijerarhijski jed-
nostavnijim konfiguracijama. U tu svrhu definirano je 8 modela sa razlicˇitim prostor-
nim rasporedom scintilacijskih kristala te provedeno ispitivanje efikasnosti detekcije
i osjetljivosti na koincidencije γ fotona cˇiji izvor su pozitronske anihilacije tocˇkastih
dimenzija. U narednim potpoglavljima modeli su opisani prema rastuc´em stupnju
slozˇenosti.
U svrhu jednostavnijeg prikaza simuliranih podataka uvode se sljedec´e kratice za
relevantne velicˇine:
• D – dogadaj
• h – interakcija
• d – detekcija
• N – broj anihilacijskih fotona
• ε – efikasnost detekcije za energijski raspon 0.05<edep<0.65 MeV-a, ε = d
N
• εPE – efikasnost detekcije za energijski raspon 0.4<edep<0.6 MeV-a
• K – koincidencija
• KT – stvarna koincidencija
• KS – rasprsˇena koincidencija
• KR – slucˇajna koincidencija
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• S – ukupna osjetljivost na koincidencije
• Dh – broj dogadaja s brojem interakcija h > 0
• dpa – broj detekcija sa deponiranom energijom 0.4<edep<0.6 MeV sˇto odgo-
vara potpunoj apsorpciji energije anihilacijskih fotona Comptonovim i fotoelek-
tricˇnim interakcijama
• dda – broj detekcija sa deponiranom energijom 0.05<edep<0.4 MeV sˇto od-
govara djelomicˇnoj apsorpciji energije anihilacijskih fotona u Comptonovim
rasprsˇenjima
• PE – fotoelektricˇna interakcija (edep>0.4 MeV-a)
• C – komptonska interakcija (0.05<edep<0.4 MeV-a)
• R – Rayleighova interakcija
3.3.1 Model 1 – 1 kristal
Prvi, ujedno i najjednostavniji model sastoji se od jednog scintilacijskog kristala di-
menzija 20x3x3 mm3 implementiranog u PET konstrukciju dimenzija definiranih u
geometrijskim postavkama detektora. Koordinate centra kristala su (135,0,0) mm.
Izgled geometrije dan je na slici 3.4.
Slika 3.4: Model 1. – 1 kristal u PET konstrukciji
Nakon zavrsˇetka simulacije za definirane parametre izvora i geometrije dobiveni
su podaci dani u tablici 3.2.
Primjetimo razliku izmedu broja detekcija i broja interakcija koja dolazi zbog
cˇinjenice da detekcija cˇini konacˇnu sumu deponirane energije svih interakcija jedne γ
cˇestice tj. viˇse interakcija cˇini jednu detekciju. Takoder primjetimo da broj dogadaja
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Velicˇina Broj
efikasnost ε 74.07 %
detekcije d 74 068
detekcije s potpunom apsorpcijom dpa 36 063
detekcije s djelomicˇnom apsorpcijom dda 32 429
interakcije h 96 554
dogadaji D 100 000
dogadaji s brojem interakcija h>0, Dh 73 086
broj fotona N 100 000
Tablica 3.2: Podaci dobiveni simulacijom na modelu 1
sa brojem interakcija > 0 predstavlja one dogadaje u kojima je γ foton interagirao
sa kristalom dakle u 73.09 % slucˇajeva. Postavlja se pitanje odakle razlika izmedu
broja detekcija i broja dogadaja sa brojem interakcija > 0. Odgovor je u rasprsˇenjima
fotona na PET konstrukciji koji su rasprsˇeni natrag u kristal i detektirani kao posebna
detekcija. Otuda razlika od 982 detektirana fotona. Usporedimo li broj detekcija s
potpunom apsorpcijom energije fotona dpa i broj detekcija sa djelomicˇnom apsorpci-
jom fotona dda vidimo da je viˇse prvih dakle, viˇse je fotona u fotoelektricˇnom vrhu
nego u Comptonovom kontinuumu. Konkretno, radi se o razlici od dpa− dda = 3634
fotona. Usporedimo li sada postotke Comptonovog rasprsˇenja, fotoelektricˇnog efekta
i Rayleighovog rasprsˇenja u interakcijama vidimo da Comptonovo rasprsˇenje do-
minira potom slijedi fotoelektricˇni efekt i naposljetku Rayleighovo rasprsˇenje (slika
3.5). Ovakav redoslijed procesa za pojedine interakcije je ocˇekivan buduc´i da u dpa
ulaze i fotoelektricˇne i kompotonske interakcije dok u dda ulaze samo komptonske
interakcije. Statistika interakcija dana je u tablici 3.3.
Velicˇina Broj Postotak %
PE 36 463 37.76
C 54 838 56.80
R 5253 5.44
Tablica 3.3: Statistika interakcija za model 1
Prije analize daljnjih modela valja ispitati slaganje opc´enitih zakonitosti sa ovim
modelom poput depozicije energije γ fotona prilikom penetracije u kristal te ate-
nuacije γ zracˇenja u ovisnosti o duljini atenuacijskog puta kroz kristal. Konkretno,
provjerit c´emo ponasˇanje deponirane energije γ fotona s dubinom prodiranja u kristal
te atenuaciju γ zracˇenja u kristalu.
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Slika 3.5: Broj interakcija u ovisnosti o fizikalnom procesu za model 1.
Depoziciju energije γ fotona koja se odvija poznatim mehanizmima Comptonovog
rasprsˇenja i fotoelektricˇnog efekta proucˇit c´emo na primjeru modela 1 sa jednim scin-
tilacijskim kristalom. Pogledamo li ovisnost deponirane energije o prostornoj koor-
dinati x koja predstavlja dubinu kristala uocˇit c´emo karakteristicˇne linije odsijecanja
broja interakcija na odredenim energijama (slika 3.6). Te energije odgovaraju teorij-









gdje je E energija upadnog fotona, me masa mirovanja elektrona i c brzina svjetlosti.
Najvec´i transfer energije upadnog fotona u kristal nastaje kad je kut rasprsˇenog fo-
tona θ = 180◦ i za fotone energije 511 keV iznosi Emax = 340.67 keV-a sˇto odgovara
vrijednosti ruba na slici 3.6. Druga rubna vrijednost energije na kojoj se opazˇa vec´a
gustoc´a hitova odgovara energiji E − Emax = 170.33 keV-a i dolazi od depozicije
energije fotona rasprsˇenih pod kutem od θ = 180◦ koji izlaze iz kristala te potom
interagiraju u drugom kristalu (backscatter).
Atenuacija γ zracˇenja osnovno je svojstvo koje diktira efikasnost detekcije u svim
definiranim modelima i kao takvo ga treba podrobnije istrazˇiti. Naime, za LSO scin-
tilacijske kristale linearni atenuacijski koeficijent koji je ujedno i jedini parametar
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Slika 3.6: Ovisnost broja interakcija o dubini prodiranja fotona u kristalu (lijevo) i
spektar deponirane energije (desno). Na slici desno vidljive su granicˇne vrijednosti
energije s naglim promjenama u broju interakcija.
koji opisuje jakost atenuacije prema relaciji (2.4) za fotone energije 511 keV iznosi
λ = 0.87 cm−1. Promotrimo li ovisnost broja interakcija sa dubinom prodiranja u
kristal za model 1 uocˇavamo eksponencijalni pad broja hitova s dubinom. Ukoliko
provedemo eksponencijalnu prilagodbu oblika A · eλx na spomenutu ovisnost dobi-
vamo parametar λ
λ = (−0.865± 0.007) cm−1 (3.3)
sˇto je u izvrsnom slaganju sa tablicˇnim podatkom.
Ostanemo li na modelu 1 prisjetit c´emo se efikasnosti detekcije od 74.07 % od-
nosno gleda li se iskljucˇivo broj upadnih fotona na povrsˇinu kristala 73.09 %. Ta
efikasnost je dobivena za emisijski kutni raspon u skladu sa tablicom 3.1. i on po-
kriva cˇitavu upadnu povrsˇinu kristala koja je u vidnom polju izvora. U tom slucˇaju je
atenuacija zracˇenja odgovorna za ovu vrijednost efikasnosti detekcije dana kao pro-
sjek atenuacije za sve duljine putova koje je γ foton prevalio kroz kristal ovisno o
kutu upada. Srednjii dio puta kroz kristal c´e prevaliti foton koji upadne normalno
na povrsˇinu kristala odnosno pod kutem θ = 0◦. Matematicˇki se mozˇe odrediti ovis-
nost prevaljenog atenuacijskog puta fotona kroz kristal ovisno o kutu upada d(θ) na
sljedec´i nacˇin. Kut upada θ se racˇuna od pravca kroz centar kristala prema rubu i
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Slika 3.7: Ovisnost broja hitova o dubini prodiranja u kristal (lijevo) i eksponencijalna
prilagodba na navedenu ovisnost (desno)





gdje je dy dimenzija kristala u y-smjeru,









−R · tan (θ)
sin (θ)
, θ > θg (3.5)
gdje je dx = 20 mm dimenzija kristala u x-smjeru, dy = 3 mm dimenzija kristala u y-
smjeru i θg granicˇni kut emisije kojeg cˇini pravac koji povezuje izvor sa gornjim lijevim
rubom kristala. Jednostavnom trigonometrijom mozˇe se pokazati da za granicˇni kut






. U tablici 3.4 su dane vrijednosti atenuacije e−µ·d(θ) za
razlicˇit broj uniformno raspodjeljenih upadnih kuteva fotona. Broj kuteva pod kojima
foton upada na kristal parametriziramo vrijednostima 10, 100 i 1000 za dani kutni





Tablica 3.4: Vrijednosti atenuacije za razlicˇit broj upadnih kuteva
Usporedimo li atenuaciju za model 1 koja iznosi 1 − ε = 0.2691 sa vrijednostima
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Slika 3.8: Shematski prikaz sustava izvor-detektor za izvod atenuacijskog puta fotona
u kristalu
u tablici primjec´ujemo izvrsno slaganje za parametar 10 dok je za vec´i broj kuteva to
slaganje nesˇto losˇije. Tocˇnost ovog matematicˇkog modela atenuacije mozˇemo ispitati
ponovljenom simulacijom na modelu 1 gdje su γ fotoni emitirani direktno u centar





Tablica 3.5: Podaci simulacije za direktnu emisiju fotona u centar kristala
Iz tablice je vidljivo da je efikasnost detekcije ocˇekivano vec´a i to 80.49 % naspram
74.04 % sˇto daje atenuaciju 1 − ε = 0.1951 dok teorijska vrijednost iznosi e−0.87·2 =
0.1755. Ovaj rezultat pokazuje konzistentnost simuliranog i teorijskog rezultata do
na 2 % u efikasnosti detekcije.
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3.3.2 Model 2 – 2 kristala
Model 2 cˇine 2 dijametralno postavljena scintilacijska kristala dimenzija 20x3x3 mm
sa koordinatama (-135,0,0) mm odnosno (135,0,0) mm u PET konstrukciji. Cilj ovog
modela je ispitati efikasnost detekcije za emisiju γ fotona u dvostruko vec´i kutni
raspon u odnosu na model 1 i provjeriti konzistentnost rezultata. Geometrija modela
2 dana je na slici 3.9.
Slika 3.9: Model 2. – 2 kristala u PET konstrukciji
Nakon provedene simulacije dobiveni su podaci dani u tablici 3.6.
Velicˇina Broj
efikasnost ε 74.15 %
detekcije d 148 305
detekcije s potpunom apsorpcijom dpa 72 753
detekcije s djelomicˇnom apsorpcijomdda 64 349
interakcije h 193 698
dogadaji D 100 000
dogadaji s brojem interakcija h>0 Dh 90 726
broj fotona N 200 000
Tablica 3.6: Podaci dobiveni simulacijom na modelu 2
Na temelju dobivenih podataka mozˇemo potvrditi ocˇekivanu konzistentnost efi-
kasnosti detekcije od 74.15 % naspram 74.04 % u modelu 1 cˇime je pokazano da je
atenuacija jedini efekt odgovoran za efikasnost detekcije buduc´i da ostali parametri
poput emisijskih kutova, aktivnosti i pozicije izvora nisu mijenjani. Promotrimo li
broj detekcija od 148 305 vidimo da je on gotovo dvostruko vec´i od onog u modelu
1 sˇto je logicˇno jer je sada u prostorni kut kristala upalo ukupno 200 000 γ fotona.
Usporedimo li broj interakcija h = 193698 i broj detekcija d = 148305 vidimo da je
h>d sˇto je i ocˇekivano. Stavimo li u omjer ta dva broja slijedi da u prosjeku imamo
h
d
= 1.3 interakcije po γ fotonu. Mozˇemo primjetiti vec´i broj detekcija sa potpunom
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apsorpcijom u odnosu na one sa djelomicˇnom apsorpcijom iz cˇega slijedi da je 49.05
% fotona u potpunosti deponiralo energiju u kristalu. U postocima od interakcija
ponovno dominira Comptonovo rasprsˇenje, a slijede ga fotoelektricˇni efekt i Rayleig-
hovo rasprsˇenje (slika 3.10). Uzrok tome je u rasponu emisijskih kuteva pod kojima
γ fotoni upadaju na kristale. Statistika interakcija dana je u tablici 3.7.
Velicˇina Broj Postotak %
PE 73 519 37.96
C 109 778 56.67
R 10 401 5.37
Tablica 3.7: Statistika interakcija za model 2
Slika 3.10: Broj interakcija u ovisnosti o fizikalnom procesu za model 2.
3.3.3 Model 2+ – 2 aktivna kristala u prstenu
Model 2+ cˇine dva scintilacijska kristala dimenzija 20x3x3 mm3 u prstenu od 48 kris-
tala i razvijen je sa svrhom promatranja utjecaja okolnih kristala na dva dijametralno
suprotna kristala pri cˇemu je emisijski kutni raspon γ fotona ostao isti kao u modelu
2. U ovom modelu u cilindricˇnu bazu PET konstrukcije umetnuto je 48 rsectora i
unutar svakog od njih se nalazi 1 kristal. Valja naglasiti da su aktivna samo 2 dija-
metralno suprotna kristala jer je izvor zracˇenja usmjeren samo na njih dok je uloga
ostalih kristala detekcija rasprsˇenih fotona. Pitanje konzistentnosti sa modelom 2 is-
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pitano je na temelju efikasnosti detekcije. Koodinate kristala od interesa su ponovno
(-135,0,0) mm i (135,0,0) mm. Izgled geometrije modela 2+ dan je na slici 3.11.
Slika 3.11: Model 2+. – 2 kristala u prstenastoj PET konstrukciji
Nakon provedene simulacije dobiveni su podaci dani u tablici 3.8.
Velicˇina Broj
efikasnost ε 74.77 %
osjetljivost S 56.66 %
koincidencije K 56 663
detekcije d 149 535
detekcije s potpunom apsorpcijom dpa 72 607
detekcije s djelomicˇnom apsorpcijom dda 65 754
interakcije h 195 046
dogadaji D 100 000
dogadaji s brojem interakcija h>0 Dh 90 758
Tablica 3.8: Podaci dobiveni simulacijom na modelu 2+
Efikasnost detekcije je kao i u prethodnim modelima dana kao omjer broja detek-
cija i broja anihilacijskih fotona N , ε = d
N
jer je kutna emisija zracˇenja izvora us-
mjerena iskljucˇivo na dva kristala. Efikasnost detekcije od 74.77 % tek je neznantno
vec´a od one u modelu 2 i to za 0.62 % iz cˇega mozˇemo zakljucˇiti da je prisutnost
okolnih kristala osim prvih susjeda zanemariva. Buduc´i da je emisijski raspon kutova
γ fotona ostao isti razlika u efikasnosti mozˇe doc´i jedino od rasprsˇenih fotona u prve
susjede kristala od interesa. Ovu tvrdnju moguc´e je provjeriti gledajuc´i broj detekcija
koji iznosi 149 535 naspram 148 305 u modelu 2 koji su odgovorni za malu razliku u
efikasnosti detekcije. Zanemarivost okolnih kristala josˇ je vidljivija na broju dogadaja
sa brojem interakcija > 0 koji iznosi 90 758 naspram 90 726 u modelu 2. Zabiljezˇeno
je smanjenje razlike u broju detekcija sa potpunom apsorpcijom dpa i detekcija sa
djelomicˇnom apsorpcijom dda energije. Razlika iznosi 6853 detekcija i rezultat je
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komptonskih rasprsˇenja fotona u susjedne kristale od kristala od interesa. Ono sˇto
je novost u odnosu na model 2 jest osjetljivost na koincidencije koja je zabiljezˇena u
iznosu od 56.66 %. Valja istrazˇiti vezu izmedu efikasnosti detekcije i osjetljivosti. Pri-
sjetimo li se formule (2.9) iz potpotpoglavlja 2.4.2. vidimo da je ta veza kvadraticˇna
u efikasnosti detekcije (2 kristala u koincidenciji) te ovisi o prostornom kutu koji kris-
tali zatvaraju. Buduc´i da je emisija sviju 200 000 γ fotona usmjerena u prostorni kut
koji zatvaraju dva kristala vrijedi veza:
S ∼ ε2 (3.6)
do na faktor proporcionalnosti. I zaista, ε2 = 0.5590 sˇto daje faktor proporcional-
nosti od 1.01 sˇto je pokazatelj konzistentnosti. Pogledamo li postotke interakcija fo-
tona u kristalima vidimo da je redoslijed zastupljenosti nepromijenjen: Comptonovo
rasprsˇenje potom fotoelektricˇni efekt te Rayleighovo rasprsˇenje u postocima koji su
konzistentni s modelima 1 i 2 (slika 3.12). Statistika interakcija dana je u tablici
3.9. Na slici 3.13. lijevo mozˇemo vidjeti detektirane koincidentne parove fotona u
kristalima od interesa i njihovim prvim susjedima. Na slici desno vidimo γ spektar
fotona u koincidenciji.
Velicˇina Broj Postotak %
PE 74 514 38.20
C 110 066 56.43
R 10 466 5.37
Tablica 3.9: Statistika interakcija za model 2+
3.3.4 Model 2+p – Prsten od 48 kristala
Model 2+p cˇini 48 scintilacijskih kristala dimenzija 20x3x3 mm rasporedenih u rsec-
tore koji cˇine prstenastu PET konstrukciju. Razlika modela 2+p u odnosu na model
2+ nije u geometriji vec´ u emisijskom rasponu γ fotona. Dok je u modelu 2+ emisija
bila ogranicˇena na dva dijametralna kristala u yz ravnini u modelu 2+p rijecˇ je o 22
para dijametralno suprotnih kristala. Cilj ovog modela je ispitati utjecaj prstenaste
konfiguracije kristala na efikasnost detekcije i osjetljivost na koincidencije. Izgled
geometrije 2+p modela dan je na slici 3.14.
Nakon provedene simulacije dobiveni su podaci dani u tablici 3.10.
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Slika 3.12: Broj interakcija u ovisnosti o fizikalnom procesu za model 2+
Slika 3.13: Prostorni raspored koincidentnih parova u PET konstrukciji (lijevo) i ras-
podjela deponirane energije γ fotona (desno) za model 2+
Za razliku od dosadasˇnjih modela, u ovom i narednim modelima efikasnost detek-
cije dobivamo posredno preko faktora sˇupljikavosti f kojeg kasnije definiramo. Raz-
log tome je sˇto kontinuirani emisijski raspon zracˇenja obuhvac´a i praznine izmedu
kristala stoga treba uvesti korekciju u izracˇun efikasnosti. Dakle, u ovom modelu vri-
jedi ε = d
f ·N . Ono sˇto prvo valja primjetiti jest da je tako dobivena efikasnost detekcije
konzistentna sa modelom 2+ do na 1.08 % odnosno prstenasta konfiguracija malo
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Slika 3.14: Model 2+p. – 48 kristala u prstenastoj PET konstrukciji
Velicˇina Broj
efikasnost ε 73.69 %
osjetljivost S 9.36 %
koincidencije K 9358
detekcije d 25 010
detekcije s potpunom apsorpcijom dpa 12 156
detekcije s djelomicˇnom apsorpcijom dda 10 933
interakcije h 32 443
dogadaji D 100 000
dogadaji s brojem interakcija h>0 Dh 15 317
broj fotona N 200 000
Tablica 3.10: Podaci dobiveni simulacijom na modelu 2+p
utjecˇe na ukupnu efikasnost detekcije. No ono sˇto nije u skladu s ocˇekivanjima je mali
broj detekcija od svega 25 010. Taj rezultat moguc´e je kvalitativno objasniti reducira-
nim prostornim kutem koji zatvaraju svi kristali u odnosu na emisijski kutni raspon
koji je definiran kao parametar u simulaciji. Naime emisijski kutni raspon u koji su γ
fotoni emitirani obuhvac´a i praznine u PET konstrukciji izmedu kristala odakle izos-
tanak vec´eg broja koincidencija. Dakle, jedan γ foton po dogadaju registriran je kroz
viˇse detekcija dok je drugi izgubljen za koincidenciju. I u prstenastoj konfiguraciji vi-
dimo da broj detekcija sa potpunom apsorpcijom prednjacˇi pred brojem detekcija sa
djelomicˇnom apsorpcijom sˇto je svojstvo scintilacijskog materijala detektora. Postoci i
redoslijed Comptonovih rasprsˇenja, fotoelektricˇnog efekta i Rayleighovog rasprsˇenja
ostaju konzistentni s prethodnim modelima (slika 3.15). Kvantitativno objasˇnjenje
veze osjetljivosti i efikasnosti detekcije i same efikasnosti detekcije u ovom slucˇaju
zasniva se na faktoru sˇupljikavosti. Osjetljivost je dakle:
S = f · ε2 (3.7)
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Faktor sˇupljikavosti f dan je kao omjer ukupne osjetljive povrsˇine kristala i povrsˇine





gdje je N broj kristala u prstenu, y dimenzija kristala, R radijus prstena i d raspon
emisije u y–smjeru. Izvrijedni li se taj faktor za y = 0.003 m, R = 0.135 m i d = 0.003
m dobije se f = 0.1697. Ubacivanje u jednadzˇbu (3.7) daje S = 0.092. Buduc´i
da su ovako dobivena teorijska i simulirana osjetljivost konzistentne do na faktor
1.02 mozˇemo zakljucˇiti da je analiza sa faktorom sˇupljikavosti opravdana. Statistika
interakcija dana je u tablici 3.11.
Velicˇina Broj Postotak %
PE 12 458 38.40
C 18 256 56.27
R 1729 5.33
Tablica 3.11: Statistika interakcija za model 2+p
Slika 3.15: Broj interakcija u ovisnosti o fizikalnom procesu za model 2+p
Na slici 3.16. lijevo vidljiv je prostorni raspored koincidentnih parova fotona re-
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gistriran u kristalima organiziranim u prstenastu konfiguraciju. Na slici desno vidljiv
je spektar fotona u koincidenciji na kojem se vide fotoelektricˇni vrh oko 511 keV i
Comptonov kontinuum na 50–400 keV.
Slika 3.16: Prostorni raspored koincidentnih parova u PET konstrukciji (lijevo) i ras-
podjela deponirane energije γ fotona (desno) za model 2+p
3.3.5 Model 1m – 1 modul sa 16 kristala
Model 1m cˇini jedan modul dimenzija 20x16x16 mm3 od 4x4 scintilacijska kristala
dimenzija 20x3x3 mm3 medusobno udaljenih 0.2 mm. Ovim modelom zˇeli se ispi-
tati efikasnost detekcije grupacije od 16 kristala pri cˇemu emisijski kut obuhvac´a i
meduprostor izmedu kristala. Izgled geometrije modela 1m dan je na slici 3.17.
Slika 3.17: Model 1m. – 1 modul sa 4x4 kristala u PET konstrukciji
Nakon provedene simulacije dobivaju se podaci dani u tablici 3.12.
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Velicˇina Broj
efikasnost ε 80.36 %
detekcije d 80 358
detekcije s potpunom apsorpcijom dpa 34 338
detekcije sa djelomicˇnom apsorpcijom dda 40 074
interakcije h 103 995
dogadaji D 100 000
dogadaji s brojem interakcija h>0 Dh 65 131
broj fotona N 100 000
Tablica 3.12: Podaci dobiveni simulacijom na modelu 1m
U ovom modelu zabiljezˇena je najvec´a efikasnost, ε = d
N
u odnosu na sve do-
sadasˇnje modele u iznosu 80.36 % i moguc´e ju je objasniti cˇinjenicom da meduprostori
koji su vrlo mali ne doprinose gubitku γ fotona vec´ uslijed rasprsˇenja dolazi do de-
tekcije velikog broja upadnih fotona u susjednim kristalima. Ove tvrdnje mozˇemo
potkrijepiti brojevima, konkretno brojem detekcija od 80 358 na temelju kojeg za-
kljucˇujemo da su gubici u broju detekcija vec´inski uslijed atenuacije zracˇenja dok
je utjecaj meduprostora malen. Usporedimo li ponovno broj interakcija h sa bro-
jem detekcija d vidimo da u prosjeku imamo 103995
80358
= 1.3 interakcija\γ. Isti omjer
broja interakcija i detekcija zabiljezˇen je i u modelu 1. Usporedimo li broj detekcija
s potpunom apsorpcijom dpa i broj detekcija s djelomicˇnom apsorpcijom dda vidimo
prevagu u broju potonjih sˇto je rezultat grupacije kristala u module pri cˇemu se fotoni
koji bi inacˇe pobjegli ipak rasprsˇe u susjednim kristalima. Usporedimo li dpa i dda sa
modelom 1 vidimo da je sada zamijenjem poredak tj. viˇse je komptonskih detekcija
sa djelomicˇno apsorbiranom energijom. Pogledamo li postotke pojedinih interakcija
vidimo da je u odnosu na model 1 postotak Comptonovih rasprsˇenja u padu, a pos-
totak fotoelektricˇnih interakcija u porastu prema tablici 3.13. Postotak Rayleighovih
rasprsˇenja konzistentan je s dosadasˇnijm modelima (slika 3.18). Statistika interakcija
dana je u tablici 3.13.
Velicˇina Broj Postotak %
PE 43 776 42.09
C 54 366 52.28
R 5853 5.63
Tablica 3.13: Statistika interakcija za model 1m
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Slika 3.18: Broj interakcija u ovisnosti o fizikalnom procesu za model 1m
3.3.6 Model 2m – 2 modula sa 2x16 kristala
Model 2m sastoji se od dva dijametralno postavljena modula dimenzija 20x16x16
mm3 sa 4x4 scintilacijska kristala dimenzija 20x3x3 mm3 po modulu. Ovim modelom
zˇeli se provjeriti efikasnost detekcije za modularno organizirane parove nasuprotnih
kristala i usporediti sa rezultatom za model 2. Izgled geometrije modela 2m dan je
na slici 3.19.
Slika 3.19: Model 2m. – 2 modula sa 4x4 kristala po modulu u PET konstrukciji
Nakon provedene simulacije dobiveni su podaci dani u tablici 3.14.
Na temelju prvog podatka vidimo da je efikasnost detekcije, ε = d
N
konzistentna
sa modelom 1m jer iznosi 80.22 % naspram 80.36 % u modelu 1m. Konzistencija
je ocˇekivana jer parametri emisijskog kutnog raspona kao ni oni koji definiraju izvor
nisu mijenjani. No, u usporedbi sa modelom 2 ε je za 6.07 % vec´a sˇto je rezultat
modularne organizacije kristala. Usporedimo li broj detekcija i broj interakcija vidimo
da u prosjeku imamo 1.3 interakcije po detekciji. Drugim rijecˇima detekcije su rezultat
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Velicˇina Broj
efikasnost ε 80.22 %
detekcije d 160 430
detekcije s potpunom apsorpcijom dpa 68 180
detekcije s djelomicˇnom apsorpcijom dda 80 275
interakcije h 207 593
dogadaji D 100 000
dogadaji sa brojem interakcija h>0 Dh 81 777
broj fotona N 200 000
Tablica 3.14: Podaci dobiveni simulacijom na modelu 2m
viˇse interakcija fotona u kristalu. Ta raspodjela nije uniformna zbog cˇega mozˇemo
govoriti samo o prosjecima. Usporedimo li broj detekcija sa potpunom apsorpcijom
dpa u modelima 2 i 2m vidimo pad sa 72 753 u modelu 2 na 68 180 detekcija
u modelu 2m. S druge strane, detekcije s djelomicˇnom apsorpcijom dda pokazuju
porast sa 64 349 u modelu 2 na 80 275 detekcija u modelu 2m. Pritom je ukupan
broj detekcija d u modelu 2m vec´i za 12 125. Istovremeno pratec´i tablice 3.7. i 3.15.
vidimo porast u postotku fotoelektricˇnih interakcija, a pad komptonskih rasprsˇenja
u modelu 2m. Ove promjene trendova mozˇemo objasniti cˇinjenicom da se fotoni
komptonski rasprsˇuju u kristalima i djelomicˇno deponiraju energiju unutar cijelog
modula. Comptonska rasprsˇenja i dalje dominiraju u ukupnom broju interakcija i to
u postotku konzistentnom za prethodne modele. Isto vrijedi i za fotoelektricˇni efekt
i Rayleighovo rasprsˇenje (slika 3.20). Ta konzistencija nam govori da je postotak
pojedinih interakcija funkcija intrinsicˇnih svojstava kristala, a ne njihovog prostornog
rasporeda i geometrije. Statistika interakcija dana je u tablici 3.15.
Velicˇina Broj Postotak %
PE 86 926 41.87
C 109 187 52.60
R 11 480 5.53
Tablica 3.15: Statistika interakcija za model 2m
3.3.7 Model 2m+ – 2 aktivna modula u prstenu
Model 2m+ cˇine dva dijametralno postavljena modula dimenzija 20x16x16 mm3 sa
4x4 kristala dimenzija 20x3x3 mm3 po modulu organiziranih u 48 rsectora u prste-
nastoj PET konstrukciji. Jedina razlika u odnosu na model 2m je uvodenje susjednih
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Slika 3.20: Broj interakcija u ovisnosti o fizikalnom procesu za model 2m
modula kako bi se ispitao njihov utjecaj na efikasnost detekcije cjelokupnog sustava.
Kao i u odnosu modela 2+ prema modelu 2 razlika modela 2m+ prema modelu 2m
je u usmjerenosti zracˇenja izvora u 2 nasuprotna modula dok je uloga ostalih modula
detekcija rasprsˇenih fotona. Ukupan broj modula u prstenu je 48. Moduli od inte-
resa su ponovno na koordinatama (-135,0,0) mm i (135,0,0) mm. Izgled geometrije
modela 2m+ dan je na slici 3.21.
Slika 3.21: Model 2m+. – 2 modula sa 4x4 kristala po modulu u prstenastoj PET
konstrukciji
Nakon provedene simulacije dobiveni su podaci dani u tablici 3.16.
Rezultat simulacije ovog modela je nesˇto vec´a efikasnost, ε = d
N
u odnosu na mo-
del 2m i iznosi 82.81 % sˇto pripisujemo kolektivnom utjecaju kristala unutar modula
i susjednih modula stoga γ fotoni koji bi bili izgubljeni za detekciju uslijed rasprsˇenja
interagiraju u susjednim modulima te ulaze u statistiku detekcija. Ako pogledamo
osjetljivost na koincidencije i usporedimo sa onom iz modela 2+ vidimo da je dobi-
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Velicˇina Broj
efikasnost ε 82.81 %
osjetljivost S 41.45 %
koincidencije K 41 450
detekcije d 165 628
detekcije s potpunom apsorpcijom dpa 68 649
detekcije s djelomicˇnom apsorpcijom dda 84 457
interakcije h 213 920
dogadaji D 100 000
dogadaji s brojem interakcija h>0 Dh 81 949
broj fotona N 200 000
Tablica 3.16: Podaci dobiveni simulacijom na modelu 2m+
veno 41.45 % naspram 56.66 %. Manju osjetljivost objasˇnjavamo postojanjem praz-
nina izmedu kristala smjesˇtenih u modul u koje bivaju emitirani neki γ fotoni. Takve
praznine nisu postojale u modelu 2+ stoga je nuzˇno uvesti faktor sˇupljikavosti u
racˇunu ukupne osjetljivosti. Dakle, za osjetljivost ponovno mozˇemo pisati:
S = f · ε2 (3.9)
gdje je f faktor sˇupljikavosti, a ε efikasnost detekcije kristala. Faktor sˇupljikavosti
u ovom slucˇaju je odreden omjerom stvarne i ozracˇene povrsˇine detektora. Stvarna
dimenzija modula iznosi 12.8 mm dok je ozracˇena 16 mm. To za faktor daje f =
0.01282
0.0162
= 0.64. Za teorijsku osjetljivost tada dobivamo S = 0.4388. Malu razliku
u teorijskoj i simuliranoj osjetljivosti objasˇnjavamo prazninama od 0.2 mm izmedu
kristala unutar modula u koje su emitirani neki γ fotoni. Usporedimo li broj detekcija
sa modelom 2m vidimo da je u ovom modelu on vec´i za 5198 sˇto je ocˇekivan rezultat
i on dolazi od rasprsˇenih γ fotona u susjedne module. Razlika broja dogadaja sa
interakcijama > 0 u oba modela je tek 172 dakle u modelu 2m+ je detektirano
maksimalno 344 γ fotona viˇse. Usporedimo li efikasnosti detekcije sa modelom 2+
vidimo da je ona ocˇekivano vec´a i to za 8.04 % sˇto je rezultat modularne organizacije
kristala. Utjecaj modula je vidljiv i u broju detekcija koji je za 16 093 vec´i u modelu
2m+. Broj detekcija sa potpunom apsorpcijom dpa je manji u odnosu na model
2+ dok je broj detekcija sa djelomicˇnom apsorpcijom vec´i. Uzrok valja trazˇiti u
vec´oj osjetljivoj povrsˇini kristala za detekciju i rasprsˇenju fotona u susjedne module.
Konzistentnost u broju interakcija putem Comptonovog rasprsˇenja, fotoelektricˇnog
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efekta i Rayleighovog rasprsˇenja je ocˇuvana u odnosu na sve modele (slika 3.22).
Statistika interakcija dana je u tablici 3.17.
Velicˇina Broj Postotak %
PE 90 990 42.53
C 111 131 51.95
R 11 799 5.52
Tablica 3.17: Statistika interakcija za model 2m+
Slika 3.22: Broj interakcija u ovisnosti o fizikalnom procesu za model 2m+
Na slici 3.23. lijevo mozˇemo vidjeti da su koincidencije parova fotona zabiljezˇene
u modulima od interesa te njihovim prvim susjedima no ne u potpunosti. Ta dodatna
rasprsˇenja u susjednim modulima uvode razliku u statistici broja detekcija u odnosu
na model 2m. Na slici desno je ponovno uocˇljiv fotoelektricˇni vrh te Comptonov
kontinuum.
3.3.8 Model 2m+p – Prsten od 48 modula
Model 2m+p je u osnovi model 2m+ s razlikom u parametru emisije γ fotona koji
je sada izotropna kutna raspodjela preko svih 48 modula. Dakle, rijecˇ je o 48 mo-
dula dimenzija 20x16x16 mm sa 4x4 scintilacijska kristala dimenzija 20x3x3 mm3 po
modulu smjesˇtenih u prstenastu konfiguraciju. Ovaj model je hijerarhijski najviˇsi od
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Slika 3.23: Prostorni raspored koincidentnih parova u PET konstrukciji (lijevo) i ras-
podjela deponirane energije γ fotona (desno) za model 2m+
svih dosadasˇnjih i stepenica prije realnih PET geometrija. Izgled geometrije modela
2m+p dan je na slici 3.24.
Slika 3.24: Model 2m+p. – 48 modula sa 4x4 kristala po modulu u prstenastoj PET
konstrukciji
Nakon provedene simulacije dobiveni su podaci dani u tablici 3.18.
Efikasnost detekcije je analogno modelu 2+p ovisna o faktoru sˇupljikavosti i dana
je sa izrazom ε = d
f ·N . Prvo sˇto primjec´ujemo u rezultatima simulacije ovog modela
je efikasnost detekcije od 88.39 % koja je ocˇekivano najvec´a u usporedbi sa svim
ispitanim modelima. Razlika u efikasnosti mora biti objasˇnjiva jedino preko para-
metara koji su mijenjani u odnosu na prethodni model. To se odnosi na emisijski
kutni raspon koji sada obuhvac´a sve module u prstenu ukljucˇujuc´i i praznine izmedu
modula no zbog vec´e dostupne povrsˇine detekora zabiljezˇen je i vec´i broj detekcija.
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Velicˇina Broj
efikasnost ε 88.39 %
osjetljivost S 27.02 %
koincidencije K 27 015
detekcije d 112 544
detekcije s potpunom apsorpcijom dpa 49 596
detekcije s djelomicˇnom apsorpcijom dda 62 936
interakcije h 156 882
dogadaji D 100 000
dogadaji s brojem interakcija h>0 Dh 60 801
broj fotona N 200 000
Tablica 3.18: Podaci dobiveni simulacijom na modelu 2m+p
Gledamo li ukupnu osjetljivost vidimo da je znatno vec´a u odnosu na model 2+p
gdje je osjetljivost bila 9.36 % naspram 27.02 % u ovom modelu. Kao i u modelu
2+p kvalitativno objasˇnjenje lezˇi u cˇinjenici da uslijed rasprsˇenja jednog od fotona
po dogadaju nisu zabiljezˇene koincidencije, ali jesu detekcije no zbog modularne or-
ganizacije kristala ukupna osjetljivost je vec´a. Veliku ulogu u nedetektiranju koinci-
dencija imaju meduprostori izmedu modula koje mozˇemo kvantificirati kroz faktor
sˇupljikavosti. Pozovemo li se na formulu (3.8) uz N = 48 · 16 = 768, y = 0.003 m,
R = 0.135 m i d = 0.0128 m dobivamo f = 0.6366. Koriˇstenjem formule (3.7) za
osjetljivost bismo dobili S = 0.6366 ·0.88392 = 0.4973 sˇto nije u skladu sa simuliranim
rezultatom. Trend dominacije detekcija sa potpunom apsorpcijom dpa pred brojem
detekcija sa djelomicˇnom apsorpcijom dda iz modela 2+p ovdje je kao i u svim mo-
delima sa modulima okrenut u korist dda. U interakcijama omjer broja Compton-
skih rasprsˇenja, fotoelektricˇnog efekta i Rayleighovog rasprsˇenja ostaje konzistentan
(slika 3.25). Statistika interakcija dana je u tablici 3.19.
Velicˇina Broj Postotak %
PE 67 442 42.99
C 80 876 51.55
R 8531 5.44
Tablica 3.19: Statistika interakcija za model 2m+p
Na slici 3.26. lijevo vidljiva je uniformna raspodjela koincidentnih parova fotona u
nasuprotnim detektorima na cijeloj prstenastoj konfiguraciji. Na slici desno ponovno
vidimo fotoelektricˇni vrh i Comptonov kontinuum.
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Slika 3.25: Broj interakcija u ovisnosti o fizikalnom procesu za model 2m+p. Procesi
su numerirani na nacˇin: C–68, PE –81, R–89.
3.3.9 Model MG – Mala geometrija detektora
Model MG predstavlja sintezu svih dosadasˇnjih modela u jedinstvenu geometriju re-
alnog PET sustava kakav bi se mogao koristiti za ispitivanje kod malih zˇivotinja. Tzv.
malu geometriju cˇine 4 prstena radijusa R = 135 mm pri cˇemu se svaki sastoji od
48 modula dimenzija 20x16x16 mm3, a svaki modul od 4x4 scintilacijska kristala
dimenzija 20x3x3 mm3 organizirani u 48 rsectora prstenaste PET konstrukcije. Cˇetiri
prstena su implementirana u cilindricˇnu (ne sfernu) PET konstrukciju i u svojoj os-
novi cˇine 4 geometrije modela 2m+p organizirane u jednu cjelinu. Cilj ovog modela
je simulirati realni, zbog svojih dimenzija zˇivotinjski PET sustav i usporediti dobivene
rezultate sa prijasˇnjim modelima koji predstavljaju sastavnice ovog kompleksnog sus-
tava. Izgled geometrije modela MG dan je na slici 3.24.
Ono sˇto razlikuje ovu simulaciju od prethodnih jest cˇinjenica da se emisijski kutni
raspon γ fotona ovdje ne odnosi striktno na osjetljivu detektorsku povrsˇinu vec´ na
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Slika 3.26: Prostorni raspored koincidentnih parova u PET konstrukciji (lijevo) i ras-
podjela deponirane energije γ fotona (desno) za model 2m+p
Slika 3.27: Model MG. – Mala geometrija detektora u PET konstrukciji
ukupni prostorni kut od 4pi steradijana cˇime se simuliraju realni PET izvori sa izo-
tropnom raspodjelom emisije γ fotona. Kako bi se teorijski provjerila ukupna osjet-
ljivost sustava nuzˇno je odrediti prostorni kut kojeg zatvara mala geometrija. Mozˇe
se pokazati da za 1 modul u cilindricˇnom koordinatnom sustavu cˇije ishodiˇste je u
centru geometrije od 4 prstena vrijedi sljedec´i izraz:
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dΩ =
∣∣∣d−→Pm∣∣∣ ρˆ · rˆ
4pir2
=
ρdϕdz · cos (θ)




Pm diferencijalni element povrsˇine modula, rˆ radijalni jedinicˇni vektor,
a θ kut izmedu jedinicˇnih vektora ρˆ i rˆ (slika 3.25). Pritom vrijedi r =
√
ρ2 + z2 i
cos (θ) = ρ
r












gdje koordinata z ide preko osjetljivih povrsˇina modula, dz predstavlja efektivnu
dimenziju modula u z-smjeru, a ϕr je kutni raspon modula u ϕˆ smjeru. Rjesˇenje
ovakvog integrala za 1 modul glasi:
Ω = ϕr






Slika 3.28: Shematski prikaz jednog prstena za odredivanje prostornog kuta
Ako generaliziramo rjesˇenje na N modula u jednom prstenu i uzmemo li u ob-
zir simetricˇnost u broju prstenova sa obje strane ishodiˇsta koordinatnog sustava
(2+2=4) dobijemo konacˇan oblik:
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gdje je i broj prstena, ρ = R radijus jednog prstena, a Gi i Di gornje odnosno donje
granice modula u z-smjeru.
Buduc´i da je 4x4 kristala yz dimenzija 3x3 mm2 smjesˇteno u modulu yz dimenzija
16x16 mm lako mozˇemo pokazati da je razmak izmedu podrucˇja gdje zavrsˇavaju
kristali i granice modula ryz = 16−12.82 = 1.6 mm. Takoder znajuc´i da je osjetljiva
detektorska povrsˇina po modulu 12.8x12.8 mm2, a radijus prstena R = 135 mm
mozˇemo odrediti kutni raspon modula ϕr = 12.8135 = 0.0948 rad. U tablici 3.20 su dani





Tablica 3.20: Relevantni parametri za izracˇun prostornog kuta za model MG
Kako su kristali unutar modula poslagani periodicˇno, a isto tako i moduli unutar
rsectora ocˇekujemo da su Gi i Di periodicˇni u parametrima r i ϕr. Mozˇe se pokazati
da vrijedi: Di = (2 · i − 1) · ryz + (i − 1) · dz odnosno Gi = (2 · i − 1) · ryz + i · dz. U
sljedec´oj tablici dane su vrijednosti gornjih i donjih granica modula.
i Di \ m Gi \ m
1 0.0016 0.0144
2 0.0176 0.0304
Tablica 3.21: Donje i gornje granice modula za izracˇun prostornog kuta za model MG





Nakon provedene simulacije dobiveni su podaci dani u tablici 3.22.
Efikasnost detekcije za malu geometriju odredena je izrazom ε = d
Ω·N manja je u
odnosu na onu koju je predvidana modelom 2m+p i iznosi 75.10 %. Uzrok porasta
valja trazˇiti u cˇinjenici da je uvodenjem 4 prstena u kompaktnu cjelinu dodana osjet-
ljiva povrsˇina u koju se mogu rasprsˇiti fotoni koji bi inacˇe pobjegli. Primjetimo da je
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Velicˇina Broj
efikasnost ε 75.10 %
osjetljivost S 5.55 %
koincidencije K 5550
stvarne koincidencije KT 5547
rasprsˇene koincidencije KS 0
slucˇajne koincidencije KR 3
detekcije d 27 980
detekcije s potpunom apsorpcijom dpa 9557
detekcije s djelomicˇnom apsorpcijom dda 16 350
interakcije h 35 818
dogadaji D 100 000
dogadaji s brojem interakcija h>0 Dh 14 536
broj fotona N 200 000
Tablica 3.22: Podaci dobiveni simulacijom na modelu MG
ovaj rezultat konzistentan sa modelom 2m+p koji se odnosi na jedan prsten kojeg
cˇini 48 modula dok ih je ovdje 4x48. Gore provedenim racˇunom za prostorni kut
male geometrije izolirala se praznina meduprostora izmedu prstenova uvodenjem
gornjih i donjih granica modula stoga se ocˇekuje konzistencija izmedu dosadasˇnjih
modela. U ovom modelu odredena je i efikasnost detekcije za fotoelektricˇni vrh od
0.4<edep<0.6 MeV-a i iznosi 34.15 % te je ocˇekivano manja od efikasnosti za ukupni
energijski raspon 0.05<edep<0.65 MeV-a. Simulirana osjetljivost iznosi 5.55 % i mala
vrijednost je rezultat emisije fotona u puni prostorni kut. Pozovemo li se na definiciju
osjetljivosti danu relacijom (2.9) ocˇekujemo da vrijedi:
S = Ω · ε2 (3.15)
Pritom valja voditi racˇuna o faktoru sˇupljikavosti kojeg cˇine praznine izmedu kristala
unutar modula. Korekcija za te praznine uvedena je kao dodatan faktor u izracˇunu
prostornog kuta i iznosi 12
2
12.82
= 0.87. Uvrsˇtavanjem vrijednosti u formulu (3.15)
dobivamo S = 0.065. Gledamo li samo broj detekcija s potpunom dpa odnosno
djelomicˇnom apsorpcijom dda vidimo da dda dominira pred dpa dok je situacija u
broju interakcija drugacˇija. U odnosu na sve prijasˇnje modele broj fotoelektricˇnih
interakcija je porastao i vodec´i je u ukupnom postotku, a slijede ga Comptonovo od-
nosno Rayleighovo raspsˇenje (slika 3.29). Tu promjenu trenda objasˇnjavamo vec´om
dostupnom osjetljivom povrsˇinom kristala sˇto rezultira sa viˇse deponirane energije
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fotoelektricˇnim efektom. Statistika interakcija dana je u tablici 3.23.
Velicˇina Broj Postotak %
PE 17 005 47.48
C 16 721 46.68
R 2092 5.84
Tablica 3.23: Statistika interakcija za model MG
Slika 3.29: Broj interakcija u ovisnosti o fizikalnom procesu za model MG
Slika 3.30: Prostorni raspored koincidentnih parova u PET konstrukciji (lijevo) i ras-
podjela deponirane energije γ fotona (desno) za model MG
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Na slici 3.30. lijevo vidimo detekcije koincidentnih parova fotona u nasuprotnim
detektorima u modularnoj organizaciji. Na slici desno vidimo karakteristicˇan oblik
histograma broja interakcija o deponiranoj energiji za 511 keV γ fotone koji se satoji
od Comptonovog kontinuuma na energijama raspona od 50 – 400 keV te fotoelek-
tricˇni vrh u kojem dominira broj interakcija.
3.3.10 Model VG – Velika geometrija detektora
Model VG je razvijen s ciljem oponasˇanja realnog klinicˇkog PET sustava i u osnovi je
jednak modelu MG uz par izmjenjenih parametara. Izmjenjeni parametri su radijus
prstena koji iznosi R = 630 mm te broj modula po prstenu koji iznosi 200. Dakle,
veliku geometriju cˇini 16 prstenova radijusa R = 630 mm od kojih se svaki sastoji
od 200 modula dimenzija 20x20x25 mm3, a u svakom modulu je 4x4 scintilacijskih
kristala dimenzija 20x3x3 mm3. Cilj simulacije na ovakvoj geometriji jest optimizirati
i maksimizirati efikasnost detekcije i osjetljivost na koincidencije i pokazati konzis-
tentnost s prethodno razvijenim modelima. Izgled geometrije modela VG dan je na
slici 3.31.
Slika 3.31: Model VG. – Velika geometrija detektora u PET konstrukciji
Analogno kao i kod male geometrije, nuzˇno je odrediti prostorni kut koji zatvara
velika geometrija buduc´i da je emisija γ fotona izotropna u puni prostorni kut 4pi sr.
Preuzimanjem zakljucˇaka prethodnog modela ukljucˇujuc´i formulu (3.13) odredene
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su donje i gornje granice modula po prstenovima. Relevantni parametri potrebni za
racˇun dani su u tablici 3.24. Izracˇun je proveden za 8 od 16 prstenova zbog simetrije





Tablica 3.24: Relevantni parametri za izracˇun prostornog kuta za model VG









Tablica 3.25: Donje i gornje granice modula za izracˇun prostornog kuta za model VG





Nakon provedene simulacije dobiveni su podaci dani u tablici 3.26.
Kao vrhunac modeliranja raznih geometrija dobili smo efikasnost detekcije za
ljudski PET sustav od 72.44 %. Ovaj rezultat objasˇnjavamo cˇinjenicom da je sama
konstrukcija geometrije unatocˇ velikom broju modula i kristala dosta sˇupljikava sˇto se
mozˇe pokazati jednostavnim omjerom ukupne osjetljive povrsˇine detektora i ozracˇene
povrsˇine. Buduc´i da su u ovoj geometriji zbog ekonomske isplativosti u module di-
menzija 20x20x25 mm smjesˇteni kristali dimenzija 20x3x3 mm vidimo da je ukupna
pokrivenost yz povrsˇine modula kristalima 16·3
2
20·25 = 0.288 sˇto je razlog ovakvoj efi-
kasnosti detekcije koja je konzistentna sa modelom 2m+p. Efikasnost detekcije za
fotoelektricˇni vrh iznosi 59.66 % te je konzistentna sa modelom MG. Ako uspore-
dimo simuliranu i teorijsku osjetljivost na koincidencije vidimo konzistentnost rezul-
tata. Konkretno, formula (3.15) daje S = 0.046 sˇto je precjenjena vrijednost i dolazi
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Velicˇina Broj
efikasnost ε 72.44 %
osjetljivost S 2.48 %
koincidencije K 2478
stvarne koincidencije KT 2477
rasprsˇene koincidencije KS 0
slucˇajne koincidencije KR 1
detekcije d 15 819
detekcije s potpunom apsorpcijom dpa 5232
detekcije s djelomicˇnom apsorpcijom dda 9398
interakcije h 20 135
dogadaji D 100 000
dogadaji s brojem interakcija h>0 Dh 10 273
broj fotona N 200 000
Tablica 3.26: Podaci dobiveni simulacijom na modelu VG
uslijed faktora sˇupljikavosti. Naime, za razliku od modela male geometrije gdje su
kristali slagani u module svaka 3.2 mm, u ovoj geometriji ta udaljenost iznosi 4 mm.
Zbog toga je faktor sˇupljikavosti f = 12
2
162
= 0.5625. Formula (3.15) tada za osjetlji-
vost daje S = 0.0259. Usporedimo li broj detekcija i broj dogadaja s interakcijama > 0
ponovno vidimo da nisu svi γ fotoni u detektiranim dogadajima registrirani vec´ po-
novno postoji veza detekcija:γ foton koja nije 1:1. Broj komptonskih detekcija po-
novno dominira pred brojem fotoelektricˇnih detekcija no kao i u modelu MG i ovdje
vidimo trend dominacije fotoelektricˇnih interakcija ispred Comptonskih i Rayleigho-
vih rasprsˇenja sˇto objasˇnjavamo vec´im kutnim rasponom emitiranog zracˇenja koje za
razliku od prijasˇnjih modela obuhvac´a puni prostorni kut (slika 3.32). Provedemo
li simulaciju za veliku geometriju u kutnom rasponu koji pokriva iskljucˇivo osjet-
ljivu povrsˇinu dobivamo efikasnost detekcije 86.29 % no osjetljivost na koincidencije
svega 7.92 %. Dakle, redukcijom kutnog raspona zracˇenja dobili smo vec´u efikasnost
detekcije zbog usmjerenosti fotona na osjetljive povrsˇine kristala no ne znatno vec´u
osjetljivost. Ovaj rezultat objasˇnjavamo nemoguc´nosˇc´u anuliranja praznina izmedu
susjednih modula i kristala u modulu zbog kontinuiranog raspona zracˇenja stoga je
jedina opcija da po dogadaju jedan foton nije dok drugi jest registriran. Rezultat je
to atenuacije zracˇenja pri cˇemu jedan foton prolazi kristalom bez depozicije energije
dok drugi interagira s kristalom poznatim mehanizmima. Statistika interakcija dana
je u tablici 3.27.
Kao i u modelu male geometrije na slici 3.33. lijevo vidljiv je prostorni raspored
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Tablica 3.27: Statistika interakcija za model VG
Slika 3.32: Broj interakcija u ovisnosti o fizikalnom procesu za model VG
Slika 3.33: Prostorni raspored koincidentnih parova u PET konstrukciji (lijevo) i ras-
podjela deponirane energije γ fotona (desno) za model VG
detektiranih koincidentnih parova u uniformnoj raspodjeli po cijeloj konfiguraciji. Na
slici desno vidljiv je γ spektar za fotone u koincidenciji. Ponovno uocˇavamo postoja-
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nje Comptonovog kontinuuma i fotoelektricˇnog vrha.
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4 Analiza i optimizacija PET sustava
U ovom poglavlju provjeren je utjecaj fantoma na broj i vrstu rasprsˇenja γ fotona
te odreden linearni atenuacijski koeficijent materijala u fantomu na temelju cˇega
se posredno zakljucˇilo o materijalu koji je a priori bio poznat. Takoder je promotren
utjecaj scintilacijskog materijala na efikasnost detekcije te su simulacije ponovljene za
LFS umjesto LSO scintilacijskih kristala. Nadalje, promijenjeni su i parametri izvora
koji se koristio u dosadasˇnjim modelima, konkretno umjesto tocˇkastog stavljen je
volumni izvor zracˇenja te promotren utjecaj na efikasnost detekcije.
4.1 Utjecaj fantoma na broj rasprsˇenja
U nuklearnim medicinskim istrazˇivanjima fantom predstavlja atenuirajuc´i materijal
koji se stavlja na put γ zracˇenju, a koji oponasˇa subjekte od interesa poput ljudskog
tijela ili zˇivotinje. Poznavanjem utjecaja fantoma na rasprsˇenja γ fotona mozˇemo iz-
olirati njegov doprinos u ukupnoj efikasnosti detekcije i broju koincidencija. Utjecaj
fantoma istrazˇit c´emo na primjeru modela 2+ odnosno dva detektora unutar konfi-
guracije od 48 detektora pri cˇemu je zracˇenje ogranicˇeno samo na prostorni kut tih
dvaju detektora. Promjenu u osjetljivosti na koincidencije povezat c´emo kvalitativno
i kvantitativno sa atenuirajuc´im materijalom od kojeg se fantom sastoji. Geometrija
modela 2+ sa cilindricˇnim fantomom dana je na slici 4.1.
Slika 4.1: Geometrija modela 2+ sa cilindricˇnim fantomom radijusa 25 mm i visine
50 mm centriranom oko izvora zracˇenja
Simulacijom sa fantomom modela 2+ dobivena je osjetljivost na koincidencije
35.13 %. Pozovemo li se na formulu za osjetljivost (2.9) vidimo da ima oblik S =
ε2e−µt gdje je t promjer fantoma. Efikasnost detekcije za model 2+ bez fantoma
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slijedi µ = 0.0929 cm−1 dok je tablicˇna vrijednost linearnog koeficijenta atenuacije za
vodu fotona energije 511 keV-a 0.0969 cm−1. Dakle, posredno na temelju osjetljivosti
na koincidencije PET sustava sa fantomom mozˇemo uz poznate dimenzije fantoma
odrediti materijal od kojeg se sastoji. Analogno, uz poznati materijal od kojeg se
fantom sastoji mogli bismo ovom metodom odrediti njegove dimenzije.
Uvedemo li fantom istih dimenzija u model MG nakon simulacije dobivamo za
osjetljivost na koincidencije 4.12 % (slika 4.2). Kako objasniti ovaj rezultat? Osjet-
ljivost na koincidencije je u odnosu na slucˇaj bez fantoma koja je iznosila 5.55 %
pala jer komptonski rasprsˇeni fotoni nisu simetricˇno usmjereni u prostorni kut detek-
torskih prstena te se stoga vec´inom registriraju kao pojedinacˇne detekcije, a ne kao
koincidencije.
Slika 4.2: Geometrija modela MG sa cilindricˇnim fantomom radijusa 25 mm i visine
50 mm centriranom oko izvora zracˇenja
Analogno, u modelu VG za fantom radijusa R = 50 mm i visine H = 80 mm
dobivamo osjetljivost na koincidencije 1.44 % naspram prijasˇnjih 2.48 % (slika 4.3).
Rezultati su konzistentni sa slucˇajem male geometrije u vidu smanjenja osjetljivosti,
a razlozi su isti.
4.2 Utjecaj scintilacijskih materijala na broj rasprsˇenja
Utjecaj scintilacijskih materijala na broj i vrstu rasprsˇenja provjeravamo na modelu
2+, a potom na maloj i velikoj geometriji. Pogledamo li tablicu 2.3. vidimo da
malu prednost imaju LSO scintilacijski kristali zbog vec´eg efektivnog atomskog broja
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Slika 4.3: Geometrija modela VG sa cilindricˇnim fantomom radijusa 50 mm i visine
80 mm centriranom oko izvora zracˇenja
Z = 66 naspram Z = 64 za LFS kristale stoga ocˇekujemo vec´i broj fotoelektricˇnih
rasprsˇenja za te kristale. Zbog podjednakih gustoc´a ocˇekujemo i podjednak broj
Comptonskih rasprsˇenja, a zbog neznantno krac´e atenuacijske duljine nesˇto vec´u
efikasnost detekcije za LSO kristale. U sljedec´oj tablici dana je usporedba simuliranih
velicˇina za LSO i LFS kristale.
Velicˇina LSO LFS
ε 0.7477 0.7169
% Comptonskih rasprsˇenja 56.43 56.71
% fotoelektricˇnih rasprsˇenja 38.20 37.11
Tablica 4.1: Utjecaj scintilacijskih materijala na relevantne velicˇine u modelu 2+
Zamijenimo li LSO kristale u maloj i velikoj geometriji sa LFS kristalima dobivamo
podatke dane u tablici 4.2.
Materijal model MG model VG
LSO 0.7510 0.7244
LFS 0.7199 0.7005
Tablica 4.2: Utjecaj scintilacijskih materijala na efikasnost detekcije ε u modelima
MG i VG
Ocˇekivano, dobivene su nesˇto manje efikasnosti detekcije za oba modela koriˇstenjem
LFS kristala. Manju efikasnost detekcije LFS scintilacijski kristali nadoknaduju para-
metrima svjetlosnog prinosa i konstante raspada u kojima prednjacˇe pred LSO no to
nije dosˇlo do izrazˇaja u ovom radu jer oni nisu uzeti u obzir.
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4.3 Utjecaj volumne raspodjele izvora zracˇenja na efikasnost de-
tekcije
Iako u realnosti pozitronske emitere odnosno anihilaciju elektrona i pozitrona koja
daje dva suprotno usmjerena γ fotona mozˇemo smatrati tocˇkastim izvorima pred-
stavljenim sferama radijusa R = 0 za potrebe simulacije, zanima nas kakav utjecaj
na efikasnost detekcije i osjetljivost imaju konacˇne dimenzije izvora zracˇenja. U tu
svrhu provedeno je ispitivanje navedenih velicˇina za izvore u modelu 2+ aproksi-






Tablica 4.3: Utjecaj konacˇne dimenzije izvora na efikasnost detekcije ε i osjetljivost
S u modelu 2+
Na temelju tablice mozˇemo vidjeti da ne postoji znacˇajan utjecaj dimenzije izvora
na efikasnost detekcije i osjetljivost za radijuse 0.01 i 0.1 mm zbog neznatne devi-
jacije u izotropnosti emitiranog zracˇenja i radijusa izvora koji je manji od dimenzija
kristalnih elemenata (3x3 mm).
Provjeru utjecaja volumne raspodjele izvora zracˇenja mozˇemo ispitati i na modelu
male geometrije kao realnog PET sustava. U tablici 4.4. dana je usporedba broja
detekcija, interakcija i osjetljivosti za model male geometrije sa dimenzijama izvora
R = 0, 1 i 10 mm.
R\mm 0 1 10
detekcije d 27 980 26 124 26 396
interakcije h 35 818 36 276 36 591
osjetljivost S 5.55 % 4.9 % 3.53 %
Tablica 4.4: Utjecaj konacˇne dimenzije izvora na relevantne parametre u modelu MG
Iz tablice 4.4 mozˇemo vidjeti da se povec´anjem dimenzije izvora broj detekcija i
osjetljivost smanje u odnosu na R = 0 mm slucˇaj dok se broj interakcija povec´a. Sma-
njenje broja detekcija, a ujedno povec´anje broja interakcija rezultira vec´im prosjecˇnim
brojem interakcija po γ fotonu sˇto znacˇi da je vec´i broj γ fotona deponirao energiju u
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kristalima u koje su prvotno usˇli bez rasprsˇenja u susjedne kristale. Uzrok toga mozˇe
biti u malom kutu upada fotona u kristale cˇime se povec´ava vjerojatnost depozicije
energije u istom kristalu. Nadalje, pad osjetljivosti na koincidencije mozˇemo objasniti
cˇinjenicom da pomakom izvora sa osi simetrije fotoni viˇse ne idu nuzˇno simetricˇno
u detektore, vec´ jedan mozˇe pogoditi detektor dok drugi pogodi prazninu izmedu
kristala sˇto upuc´uje na vazˇnost sˇto gusˇc´eg pakiranja kristala.
4.4 Analiza osjetljivosti za razlicˇite energijske prozore
Buduc´i da je efikasnost detekcije svojstvo detektora odredeno scintilacijskim materi-
jalom (intrinsicˇna) i njegovim dimenzijama (geometrijska) ona je fiksna za odabrani
materijal odredene geometrije. Slobodan parametar koji odreduje njen iznos je ener-
gijski prozor unutar kojeg su detektirani γ fotoni. U tu svrhu pogledajmo kako se
ona mijenja za modele MG i VG za cijeli energijski prozor 0.05<edep<0.65 MeV od-
nosno za 0.4<edep<0.6 MeV sˇto odgovara fotoelektricˇnom vrhu. Analizom na cijelom
energijskom prozoru ispitujemo gornju teorijsku granicu osjetljivosti PET uredaja.
Pogledajmo najprije alternativan izraz za izracˇun osjetljivosti dan sa:
S = f · ε2i (4.2)
gdje je f faktor sˇupljikavosti, a εi efikasnost detekcije za pojedini energijski prozor.
Pritom vrijedi ε = di
Ω·N gdje je di broj detekcija u pojedinom energijskom prozoru.
Pritom c´emo sa εw oznacˇiti efikasnost za cijeli energijski prozor, a sa εdpa efikasnost
za fotoelektricˇni vrh. Faktore sˇupljikavosti racˇunamo prema formuli (3.8) i to za
malu geometriju za parametre N = 48 · 4 · 16 jer sadrzˇi 4 prstena sa 48 modula po
prstenu i 16 kristala po modulu, y = 0.003 m dimenzija kristala, R = 0.135 m radijus
prstena i d = 0.064 m dimenzija rsectora. Analogno za veliku geometriju parametri
su N = 200 · 16 · 16 zbog 16 prstena sa 200 modula po prstenu i 16 kristala po
modulu, y = 0.003 m dimenzija kristala, R = 0.63 m radijus prstena i d = 0.4 m
dimenzija rsectora. Dobiva se fMG = 0.5092 i fV G = 0.2910. Broj detekcija za cijeli
energijski prozor u modelu MG iznosi dwMG = 27980 dok za fotoelektricˇni vrh iznosi
ddpaMG = 9557. Analogno za model VG imamo dwV G = 15819 i ddpaV G = 5232. U
tablici 4.5. dane su osjetljivosti za modele MG i VG.





Tablica 4.5: Osjetljivosti za pojedini energijski prozor u modelima MG i VG
osjetljivosti za model MG Sw = 55.75% slicˇna onoj za model 2+ sˇto znacˇi da je
ta geometrija dobro izvedena i ucˇinkovita. Efikasnost detekcije za fotoelektricˇni
vrh iznosi Sdpa = 6.50% sˇto je slicˇno simuliranom rezultatu dobivenom za model
MG koji iznosi 5.55 %. S druge strane, gornja granica osjetljivosti za model VG je
Sw = 23.51% sˇto je najblizˇe vrijednosti za model 2m+p i pokazatelj je nesˇto losˇije iz-
vedbe doticˇne geometrije. Osjetljivost za fotoelektricˇni vrh dobivena u ovom modelu
iznosi Sdpa = 2.57% sˇto je vrlo bliska vrijednost simuliranoj osjetljivosti dobivenoj
za model VG S = 2.48%. Dakle, alternativnim izrazom za osjetljivosti PET sustava
koji uzima u obzir i faktor sˇupljikavosti f i prostorni kut Ω detektora ispravno repro-
duciramo ranije dobivene osjetljivosti modela MG i VG u energijskim prozorima za




Pozitronska emisijska tomografija vazˇna je i precizna dijagnosticˇka metoda nuklearne
medicine i kao takva predstavlja nezamjenjiv analiticˇki alat za in vivo istrazˇivanja
funkcionalnih parametara subjekta proucˇavanja. Vazˇnost ove metode je u tome
sˇto prednost daje funkcionalnosti i dinamici pred anatomijom i strukturom subjekta
proucˇavanja stoga je krucijalno ispitati sve relevantne parametre koji definiraju kva-
litetu ove metode te ih kvantificirati. To su prvenstveno efikasnost detekcije koja se
definira kao omjer detektiranih fotona na osjetljivim povrsˇinama kristalnih detektora
i broja fotona koji su usˇli u prostorni kut detektora i osjetljivost na koincidencije kao
omjer stvarnih koincidencija i ukupnog broja dogadaja te prostorna razlucˇivost. U
ovom radu fokus je bio na ispitivanju osjetljivosti na koincidencije razlicˇitih izvedbi
PET sustava. PET na temelju koincidencija γ fotona omoguc´uje prac´enje pozitronskih
emitera unutar subjekta proucˇavanja i upravo ta prostorna informacija lokacije ani-
hilacijskih dogadaja omoguc´uje vrijedne dijagnosticˇke zakljucˇke o procesima unutar
subjekta proucˇavanja. U svrhu konstrukcije geometrija realnih PET sustava razvijeno
je 8 modela hijerarhijske slozˇenosti kako bi se izveli zakljucˇci o svim relevantnim pa-
rametrima koji utjecˇu na broj i vrstu interakcija fotona sa scintilacijskim kristalima.
Konzistentnost rezultata pojedinih modela indikacija je ispravne interpretacije i ra-
zumijevanja prirode interakcije fotona sa kristalima i osnova za razvoj male i velike
geometrije PET sustava. Svrstamo li modele u odredene kategorije vidimo konzis-
tentnost izmedu modela 1,2 i 2+ gdje su efikasnosti detekcije redom 74.07 %, 74.15
%, 74.77 % potom za modele 1m, 2m i 2m+ gdje su efikasnosti 80.36 %, 80.22 %,
82.81% dok zasebnu kategoriju cˇine modeli 2+p i 2m+p. Rijecˇ je o modelima koji
predstavljaju prsten detektora sa efikasnostima detekcije 73.69 % odnosno 88.39 %.
Iz ovih rezultata vidimo da slozˇenost detektora prvo daje vec´u efikasnost detekcije
dok njihova organizacija u prstenastu konfiguraciju djelomicˇno smanji, a potom i
povec´ava efikasnost detekcije. Razlog tome lezˇi u uvodenju meduprostora izmedu
detektora u prstenastoj konfiguraciji kojeg nije moguc´e izbjec´i emisijskim kutevima
zracˇenja stoga on predstavlja kanal duzˇ kojeg bjezˇe fotoni i gube se za detekciju.
Atenuacijska svojstva scintilacijskih kristala koriˇstenih u simulaciji razlog su nemalog
broja nedetektiranih koincidencija γ fotona koji idu u dva nasuprotna detektora. Na-
ime, pogledamo li rezultat modela 2+ po pitanju osjetljivosti na koincidencije vidimo
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da se radi o 56.66 % za emisjsku raspodjelu zracˇenja u prostorni kut dvaju nasuprot-
nih detektora iz cˇega zakljucˇujemo da debljina kristala od 20 mm nije dovoljna za
potpuno zaustavljanje γ fotona energije 511 keV-a. Od ostalih rezultata za osjetlji-
vost na koincidencije valja istaknuti onaj modela 2+p koji daje 9.36 %, modela 2m+
koji daje 41.45 % i modela 2m+p koji daje 27.02 %. Kao i sa efikasnosˇc´u detekcije
tako i za osjetljivost vidimo da u prstenastim konfiguracijama ona znatno padne zbog
emisijskih kuteva koji obuhvac´aju praznine izmedu modula i izmedu kristala, a po-
zovemo li se na rezultat modela 2+ vidimo da praznine nisu jedini uzrok male osjet-
ljivosti vec´ je to i atenuacija zracˇenja u vec´oj mjeri.Takoder je pokazano da kutnom
emisijskom raspodjelom fotona preko cijele osjetljive povrsˇine kristala prosjecˇna ate-
nuacija reducira efikasnost detekcije sa 80.49 % na 74.04 % sˇto je dobro objasˇnjeno
ovim modelom. Ispitivanjem utjecaja fantoma na broj rasprsˇenja u modelu 2+ usta-
novili smo smanjenje osjetljivosti na koincidencije. Rezultat je to rasprsˇenja fotona
u fantomu u kuteve koji ne pokrivaju prostorni kut detektora cˇime se fotoni gube
za detekciju. Koriˇstenjem tih podataka kao i poznatih dimenzija fantoma uz pomoc´
linearnog atenuacijskog koeficijenta odreden je materijal od kojeg se fantom sastoji,
a to je voda. Uvodenjem fantoma u malu odnosno veliku geometriju ponovno je
osjetljivost na koincidencije smanjena buduc´i da Comptonska rasprsˇenja nisu sime-
tricˇno raspodjeljena unutar fantoma. Usporedbom LSO i LFS scintilacijskih kristala
pokazana su povoljnija svojstva LSO kristala za detekciju fotona sˇto je potvrdeno na
modelima 2+, maloj i velikoj geometriji. Ispitivanjem konacˇne dimenzije izvora fo-
tona u rasponu od 0 do 10 mm pokazano je da smanjenje u osjetljivosti nastupa kada
dimenzije izvora postanu usporedive sa dimenzijama kristala, a uzrok je u neizotrop-
nosti zracˇenja i smanjenom broju detekcija fotona. Analizom osjetljivosti za energij-
ski prozor 0.05<edep<0.65 MeV dobivene su gornje granice osjetljivosti Sw = 55.75%
za malu odnosno Sw = 23.51% za veliku geometriju. Za energijski prozor koji odgo-
































































































































































































Dodatak B Skripte za GATE simulacije
B.1 Source (Izvor)





























































B.4 Output (Izlazni format)










































































printf(”Ukupna atenuacija = %f”,sum);
return 0;
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}Dodatak C Skripta naredba za ROOT analizu
/////////////////////////////////////////////////////
// //
// J.CAR - julioc2007@yahoo.com - Srpanj 2017. //
/////////////////////////////////////////////////////
{
// Ucˇitavanje izlazne datoteke
TFile *f = new TFile(”1.root”);
// Povezivanje TTree sa izlaznom datotekom za koincidencije
TTree *Coincidences = (TTree*)gDirectory->Get(”Coincidences”);
//TTree *Gate = (TTree*)gDirectory->Get(”Gate”);
TTree *Hits = (TTree*)gDirectory->Get(”Hits”);
TTree *Singles = (TTree*)gDirectory->Get(”Singles”);
const Float_t Ntot =100000. ;
// Definicija 1D histograma
TH1F *gamma1 = new TH1F(”gamma1”,””,80,0.2,.8);
TH1F *gamma2 = new TH1F(”gamma2”,””,100,0.2,.8);
TH1F *hits = new TH1F(”hits”,””,Ntot,0,Ntot);
TH1F *hits0 = new TH1F(”hits0”,””,Ntot,0,Ntot);
TH1F *singles = new TH1F(”singles”,””,Ntot,0,Ntot);
TH1F *E = new TH1F(”E”,””,Ntot,0,Ntot);
TH1F *pN = new TH1F(”pN”,””,100,0,100);
TH1F *t12 = new TH1F(”t12”,””,Ntot/10,-1e-9,1e-9);
TH1F *t21 = new TH1F(”t21”,””,Ntot/10,-1e-9,1e-9);
// Definicija 2D histograma
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TH3F *position = new TH3F(”position”,””,200,-1000,1000,200,-1000,1000,200,-1000,1000);
//




















































// Deklaracija varijabli za TTree singleova
Int_t eventID;
//Postavljanje adresa grana za TTree singleova
Singles->SetBranchAddress(”eventID”,&eventID);





















































Int_t nentries = Coincidences->GetEntries();
Int_t sentries = Singles->GetEntries();
Int_t hentries = Hits->GetEntries();
Int_t nbytes = 0;
Int_t brgamma =0;
//
// Petlja po TTree koincidencija
//
Float_t Nbr_Coinc_Prompt = 0. ;
Float_t Nbr_Coinc_Random = 0. ;
Float_t Nbr_Coinc_Scatter = 0. ;






for (Int_t k=0; k<hentries; k++) {—
eventID=edep=0;
Hits->GetEntry(k);
// if ((trackID==1)) {
































for(Int_t k=1; k<=singles-¿GetNbinsX(); k++) {
sbin=singles->GetBinContent(k);
bin0=hits0->GetBinContent(k);
if (sbin!=0) ps+=sbin/2; l++;
if ((sbin!=0)&&(bin0!=0)) ss=ss+(sbin-(bin0+1)) ;
else ss=ss+sbin;
}
for (Int_t i=0; i<nentries;i++) {
nbytes += Coincidences->GetEntry(i);
// Ispunjavanje gamma1 histograma bez uvjeta
gamma1->Fill(energy1);
// Ispunjavanje gamma2 histograma sa uvjetom
if (energy2 >= 0.4)gamma2->Fill(energy2);







// Promtne, stvarne, rasprsˇene i slucˇajne koincidencije i osjetljivost
Nbr_Coinc_Prompt++;
if ( eventID1 != eventID2 ) Nbr_Coinc_Random++;
if ( eventID1 == eventID2 && comptonPhantom1 == 0 &&comptonPhantom2
== 0 ) Nbr_Coinc_Trues++;
if (eventID1 == eventID2 && comptonPhantom1 != 0 —— comptonPhantom2 != 0
) Nbr_Coinc_Scatter++;
}





cout<<”broj P R O M P T N I H = ”<<Nbr_Coinc_Prompt <<” Cps”¡¡endl;
cout<<”broj S T V A R N I H = ”<<Nbr_Coinc_Trues <<” Cps”<<endl;
cout<<”broj S L U Cˇ A J N I H = ”<<Nbr_Coinc_Random <<” Cps”¡¡endl;
cout<<”broj R A S P R Sˇ E N I H = ”<<Nbr_Coinc_Scatter <<” Cps”¡¡endl;




cout<<”Efikasnost ” << sentries/(2*Ntot)*100 <<” %”<<endl;
cout<<” broj singleova: ”<<sentries<<endl;
cout<<” broj dogadaja s edep>0.511: ”<<p<<endl;
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cout<< ” Prosjecan br. singleova po gammi: ”<<ps/(l)<<endl;
cout<< ” Br. gamma preko single/gamma: ”<<sentries/(ps/l)<<endl;
cout<<” broj hitova: ”<<hentries<<endl;
cout<<” broj evenata sa hitovima>0: ”<<b<<endl;
cout<<” broj evenata sa hitovima=0: ”<<b0<<endl;
cout<<” broj evenata sa hitovima sa edep==0: ”<<bE0<<endl;
cout<<” broj hitova s edep>0 : ”<<sumh<<endl;
cout<<” broj hitova s edep==0 : ”<<sumh0<<endl;
cout<< ” % detektiranih gamma za 1 kristal: ” << (sentries)/(Ntot)*100<<endl;
cout<< ” % detektiranih gamma za 2 kristala: ” << (sentries)/(2*Ntot)*100<<endl;
cout<< ” % detektiranih gamma za 2+ kristala: ” <<(sentries)/(2*Ntot)*100<<endl;
cout<< ” % detektiranih gamma za 1 modul: ” <<(sentries)/(Ntot)*100<<endl;
cout << ” % detektiranih gamma za 2 modula: ” <<(sentries)/(2*Ntot)*100<<endl;
cout << ” % detektiranih gamma za 2+ modula: ” <<(2*b)/(2*Ntot)*100<<endl;
cout << ” % detektiranih gamma za 1 prsten: ” <<(sentries)/(2*Ntot)*100<<endl;
cout<<” % detektiranih gamma za MG: ”<< (b+Nbr_Coinc_Trues)/(0.1337*2*Ntot)*100<<endl;
cout<<” % detektiranih gamma za VG: ”<<(b+Nbr_Coinc_Trues)/(0.088*2*Ntot)*100<<endl;
cout << ” broj hitova sa 0.05<edep<0.4: ”<<bEc<<endl;
cout << ” broj hitova sa edep>0.4: ”<<bEp<<endl;
cout << ” broj Comptonskoh rasprsˇenja ” <<bC<<” ”¡<<C/hentries*100<<” %”<<endl;
cout << ” broj fotoelektricnih rasprsˇenja ” <<bP<<” ”<<bP/hentries*100<< %”<<endl;




























c3 = new TCanvas(”c3”,”Reco_true”,200,10,500,600);
hits.Draw();
c3->Update();
c4 = new TCanvas(”c4”,”Reco_true”,200,10,500,600);
E.Draw();
c4->Update();
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